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ФЦД^РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР) .

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 января 2016 года № РЗН 2015/3505

На медицинское изделие
И нформационный центр наблюдения за пациентом Philips InteUiVue Inform ation 
C enter iX (РИС iX) с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью "Ф И Л И П С "
(0 0 0 "Ф И Л И П С "), Россия, 123022, М осква, ул. Сергея М акеева, д.13

Производитель
"Ф алине М едикал Системе", США,
Philips M edical Systems, 3000 M inuteman Road, Andover, МА 01810, USA

Место производства медицинского изделия
3000 M inutem an Road, Andover, МА 01810-1099, USA

Номер регистрационного досье №  РД-9716/63769 от 23.12.2015

Вид медицинского изделия 184180

I^ a c c  потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Роездравнадзора от 25 
допущено к обращению на терри'

Руководитель Ф едеральной слу! 
по надзору в сфере зд р ав о о х р а н ^ й ^ М.А. М урашко
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 25 января 2016 года № РЗН 2015/3505
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На медицинское изделие
Информационный центр наблюдения за пациентом Philips InteiliVue Information 
Center iX (P nC  iX) с принадлежностями:
1 . Блок получения, обработки и архивацци данных о состоянии пациента - не более 160 шт.
2. Л1рограммное обеспечение для подключения мониторов пациента - локальная база.
3. Программное обеспечение для подключения мониторов пациента - сетевая база.
4. Расширение памяти для длительного хранения Данных мрниторирования.
5. Программное обеспечение для экспорта 12 отведений ЭКГ в холтеровскую систему и
внутрибольничную сеть. '
6. Устройства ввода информации: о данных пациента (компьютерная мышь, клавиатура, 
трекбол) — не более 160 шт.
7. Сетевой интерфейс- не более Л 60 шт.
8. SDN-интерфейс- не более 160 шт.
9. Система подачи звуковых тревог (аудиокарта, колошей) -  до 160 шт.
10. Видеокарта- не более 160 шт.
11. Дисплей для отображения информации о пациенте -  не более 320 шт.
12. Видеосплиттер -  не более 160 шт.
13. Системный переключатель устройств ввода- не более 4 шт.
14. Терморекордер -  не более 160 шт.
15. Бумага для терморекордера- до 160 шт.
16. Устройство регистрации состояния пациента на твердых носителях -  не более 160 шт.
17. Устройство обеспечения бесперебойной работы -  не более 160 шт.
18. Сетевой коммутатор -  не более 160 шт.
19. SDN-контроллер -  не более 160 шт. ;
20. Коммутационные кабели.
21. Видеокабели.
22. Блок для подключения прикроватных мониторов к сети -  не более 8 шт.
23. Материалы для соединения информационного центра и прикроватных мониторов в 
единую сеть.
24. Сервер базы данных -  не более 8 шт.
25. Клиентский терминал -  не более 160 шт.
26. Сервер удаленных приложений -  не более 8 шт.
27. Инструкция по эксплуатации.
28. Сервисная инструкция.
29. Обучающая и сервисная информа!

Руководитель Федеральной служ1 
по надзору в сфере здравоохраненн
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