
Ф]адРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 мая 2016 года № ФСЗ 2011/10800

' < ' Ш

На медицинское изделие
Наборы вспомогательные полимерные стерильные одноразовые, к емкостям 
полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и 
физиологического раствора к устройствам для внутривенного введения Avanta

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано 
"Байер Медикал Кэа Инк.", США,
Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, Indianola, Pennsylvania 15051, USA

Производитель
"Байер Медикал Кэа Инк.", США,
Bayer Medical Саге Inc., 1 Bayer Drive, Indianola, Pennsylvania 15051, USA

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-11196/22555 от 04.05.2016 

Вид медицинского изделия 238640

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2 а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 6465

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе
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приказом Росздравнадзора от 11 м ащ 0#6 ^года J4°,40^3 
допущено к обращению на территошйгРоссййской Ф'ЁоЗ* '.......'
Руководитель Федеральной служ |^ |,'- v / '  
по надзору в сфере здравоохраненЖЯ:?.^..^ М.А. Мурашко 
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ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 мая 2016 года № ФСЗ 2011/10800

Лист  ̂1

На медицинское изделие
Наборы вспомогательные йолимерные стерильные одноразовые, к емкостям 
полимерЯВЩ стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и 
физиологипеского раствора к устройствам для внутривенного введения Avanta:
1. AVA 500 SPAT Е (SET, PACKAGED, SINGLE-PATIENT, AVA500SPAT E) в составе:
1.1. ТрубШ 46" 00,110”.
1.2. Трубка 7" 0  0,145".
1.3. Трубка 46" 00,145".
1.4. Адаптеры Луэра - 3 шт.
1 .5 . К д и и ш  - 2;Ш Т.
16. Клайёй йзолируФщий давление с гемодинамическим портом.
1.7. Адаптер вращающийся.
1.8. Кран дапорньШ. . у  ̂  ̂ .
2. AVA 500 SPAT L(SET, PACKAGED, SINGLE-PATIENT, AVA500SPAT t )  B CoeTaBBl'
2.1. Трубка 50" 0  0,110" . . A
2.2. Трубка 7" 00,145",
2.3. Т ^бка бФ'0  0,145". :
2.4. Адаптер Луэра - 3 шт.
2.5. Клипсы - 2 шт.
2.6. Клапан изолирующий давление с гемодинамическим портом.
2.7. Адаптер врап];ающийся.
2.8. Кран запорный.
3. AVA 500 SPAT Angio (SET, PKGD, SINGLE-PATIENT, AVA500SPAT ANGIO) в 
составе:
3.1. Трубка 46" 0  0,110".
3.2. Трубка 7" 0  0,145".
3.3. Трубка46" 0  0,145".
3.4. Адаптер Луэра - З пгг.
3.5. Клипсы- 2 шт.;
3.6. СоёдшйТель T-Y-образный.
3.7. Адаптер вращающийся.
3.8. Кран запорный.
Место производства:
1. Bayer Medical Саге Inc., 1 Bayer Dri\^^^B<5ta;Pf^tyJvania 15051 USA.
2, Vincent Medical Manufacturing Co.,^i^f:El^s Hang Fung Industrial
Building, Phase 2, 2G Hok Yuen Street f|ung Horn,, Kp^lOomJHone Kong, C^na.
2  Й  О S

^  ' ■ .ik”" -'
Руководтитедь Федеральной служШ ;| 
по надзору в сфере здравоохраненщК^^ М.А. Муращко
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