
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31.10.2019 № РЗН 2019/9166
На медицинское изделие

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ
28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "ТАГЛЕР"

Производитель

ООО "ТАГЛЕР"

Место производства медицинского изделия

107076, Россия, Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 29, этаж 1, пом. III, комн. 8, 9

Номер регистрационного досье № РЗН 2019/9166

Вид медицинского изделия: 260430

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 28.29.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение
 

Приказом Росздравнадзора от 31.10.2019. № ________

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_
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На медицинское изделие
Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ
28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями
варианты исполнения: I. ПЛАЗМА-КОМПАКТ, в составе: 1. Центрифуга лабораторная - 1
шт. 2. Сетевой шнур - 1 шт. 3. Блок питания - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
II. СМ-12, в составе: 1. Центрифуга лабораторная - 1 шт. 2. Встроенный сетевой шнур - 1
шт. 3. Адаптеры под пробирки - 1 комплект 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности: - сменный ротор РУ-06 - 1 шт., или - сменный ротор РУ-08 - 1 шт. III.
СМ-12М, в составе: 1. Центрифуга лабораторная - 1 шт. 2. Сетевой шнур - 1 шт. 3.
Адаптеры под пробирки - 1 комплект 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт. IV. ОПН-8М,
в составе: 1. Центрифуга лабораторная - 1 шт. 2. Сетевой шнур - 1 шт. 3. Запасной
предохранитель - 2 шт. 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Принадлежности: -
сменный ротор РУ-180Л - 1 шт., или - сменный ротор РУ 8x10 - 1 шт

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_
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