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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА n o  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

i

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 09 ноября 2018 года № ФСР 2012/13379

На медицинское изделие
Сте|)|1лизато|)ы паровые с автоматическим управлением PHS-300, PHS-400, 
PHS-600 по Т У  9451-169-12517820-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
AKimoHepiioO Q6iHeeTBo "TioMeHCKHfiF завод медицинского оборудования и 
инструментов’* (ДО "ТЗМ О И ”), Россия, 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 205

Производитель
Акциоиеркое общество "Тю менский завод медицинского оборудования и 
«нструме 1̂ о в ” :(ДО” ТЗМ О И "), Россия, 625035, г, Тюмень, ул. Республики, д .205

Место прои^ккд^гна медицинского издел̂ ^̂ ^
Филиал А О ^ Ш О И ”, Р оссия,  109316, М осква, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5, 
ком. № 6  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂ ^

Номер регистрационного досье № РД-24363/61625 от 26.10.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 3230.12.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 ноября 2018 года 755 
. допущенр и о*6Р9̂ Щ®нию на территории Российской Фед

39 ‘̂̂ Т и тед и  руководителя Федеральной службы 
по надзору р сфере здравоохранения юков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 09 ноября 2018 года № ФСР 2012/13379

Лист 1

Н а медицинское изделие
Стерилизаторы паровые с автоматическим управлением PHS-300, PHS-400, 
PHS-600 по ТУ 9451-169-12517820-2011:
в  следую щ и х исполнениях:
С тери ли затор  п аровой  с  автом ати чески м  управлением  P H S-300:
- стери ли затор  P H S-300  проходной со  встроенны м парогенератором ;
- стери ли затор  P H S-300  проходной б ез парогенератора;
- стери ли затор  P H S-300  непроходной со  встроенны м парогенератором ;
- стери ли затор  P H S-300  непроходной без парогенератора.
С тери ли затор  п аровой  с автом ати чески м  управлением  P H S-400;
- стери ли затор  P H S-400  проходной со встроенны м  парогенератором ;
- стерили затор  P H S-4 0 0  проходной без парогенератора;
- стери ли затор  P H S-400  непроходной со встроенны м  парогенератором ;
- стери ли затор  P H S-400  непроходной без парогенератора.
С тер и л и затор  п аровой  с автом ати чески м  управлением  P H S-600 :
- стерили затор  P H S-6 0 0  проходной со  встроенны м  парогенератором ;
- стери ли затор  P H S-600  проходной б ез парогенератора;
- стери ли затор  P H S-6 0 0  непроходной со  встроенны м  парогенератором ;
- стери ли затор  P H S-600  непроходной без парогенератора.
П ри надлеж ности :
- п ^ о г е н е р а т о р ;
- тележ ка транспортная;
- тележ ка стерилизационная;
- корзи н а м алая;
- корзина большая.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков 
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