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Аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в
офтальмологии, моделей: А-Scan Plus, B-Scan Plus с принадлежностями
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На медицинское изделие
Аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в
офтальмологии, моделей: А-Scan Plus, B-Scan Plus с принадлежностями
Принадлежности: 1. Ультразвуковой датчик 12 МГц. 2. Ультразвуковой датчик 15 МГц. 3.
Сетевой кабель. 4. Клавиатура. 5. Ножная педаль. 6. Беспроводная мышь. 7. Компакт-
диск (CD-диск) с программным пакетом для работы с прибором. 8. Иммерсионный
цилиндр. 9. Кабель для принтера. 10. Серийный кабель. 11. Адаптер для тонометра. 12.
Держатель для датчика. 13. Разъем USB. 14. Разъем RS232. 15. Кейс для
транспортировки. 16. Инструкция по эксплуатации.
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