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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

К
ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
„ № РЗН 2017/5699

ОТ 08 апреля 2019 года Лист 1

На медицинское изделие
Имплантаты сетчатые полимерные для восстановительной хирургии.
в следующих вариантах исполнения:
1. Сетка полимерная хирургическая TiMESH для паховых, инцизионных, пупочных и
парастомальных грыж пищеводного отверстия диафрагмы:
- плотностью 16 г/м  ̂- 1 0  X 15 см и 15 X 15 ем;
- плотностью 35 г/м̂  -1 0  х 15 см, 15 х 15 см, 20 х 15 см, 30 х 30 см,
- плотностью 65 г/м̂  - 1 0 x 1 5  см, 15 x 1 5  см, 20 х 15 см, ЗО х 30 см.
2. Сетки полимерные хирургические TiLOOPr j
2.1. TiLOOP Таре для лечения недержания мочи у женщин: 
плотностью 35 г/м -1, 5 X 50 см.
2.2. TiLOOP Total 4 для лечения передней и задней стенок таза: 
плотностью 35 г/м.
2.3. TiLOOP Total 6 для лечения дефектов передней и задней стенок таза:

плотностью 35 г/м̂  - малая и средняя.
2.4. TiLOOP Two для лечения дефектов задней стенки влагалища: 
плотностью 16 г/м̂  - малая, 35 г/м̂  - малая и средняя.
2.5. TiLOOP Mesh для восстановления дна таза:
размер 10 X 15 см, плотностью 35 г/м̂ .
2.6. TiLOOP Вга для реконструкции молочной железы (груди):
- плотностью 16 г/м̂  -19,5 х 12 см, 21,5 х 14 см, 23,5 х 16 см;
- плотностью 35 г/м̂  - 19,5 х 12 см, 21,5 х 14 см, 23,5 х 16 см.
3. Сетки полимерные хирургические TiLENE:
3.1. TiLENE Plug для операций паховых и пупочных грыж: 
плотностью 35 г/м̂  + 65 г/м̂  - 0  5 см, 7 см, 9 см.
3.2. TiLENE Plug Set для операций паховых грыж:
- плотностью 35 г/м* - 0  5 см, 7 см, 9 см;
- плотностью 65 г/м* - 0  5 см, 7 см, 9 см.
3.3. TiLENE Strip для операций инцизионных грыж, ректопексии и восстановления мягких 
тканей:
- плотностью 35 г/м* - 4 х 40 см, 6 х  40 см, 8 х 40 сМ, 10 х 40 см,
- плотностью 65 г/м* - 4 X 40 см, 6 х  40 см, 8 х  40 см, 10 х
3.4. TiLENE Guard для восстановления после п а р а с т о м а л ь ^ ^ р ^ ^ ^ -
- плотностью 35 г/м* -1 4  X 14 см;
- плотностью 65 г/м* - 20 X 14 ем.
4. Сетка полимерная хирургическая TiSURE для восстан1^ения после хиатальной грыжи
пищеводного отдела диафрагмы: С' / ^
плотностью 35 г/м*, 65 г/м* - 7 x 1 0  см.  ̂ ' 7

Заместитель руководителя Федеральной службы X  
по надзору в сфере здравоохранения 1,.Ю. Павлюков
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