
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29.11.2006 № ФС № 2006/1897
На медицинское изделие

Аппараты лазерные терапевтические Cutera, модели: CoolGlide CV, CoolGlide Excel,
CoolGlide Vantage, Solera Opus, Solera Titan, CoolGlide Xeo с принадлежностями (см.
Приложение на 1 листе)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ЗАО "Компания "Интермедсервис"

Производитель

Cutera Inc.

Место производства медицинского изделия

США

Номер регистрационного досье № ФС № 2006/1897

Вид медицинского изделия: ---

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: ---

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: ---

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение
 

Приказом Росздравнадзора от 29.11.2006. № ________

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29.11.2006 № ФС № 2006/1897 Лист 2
На медицинское изделие
Аппараты лазерные терапевтические Cutera, модели: CoolGlide CV, CoolGlide Excel,
CoolGlide Vantage, Solera Opus, Solera Titan, CoolGlide Xeo с принадлежностями (см.
Приложение на 1 листе)
Принадлежности к аппаратам лазерным терапевтическим Cutera, моделей: CoolGlide CV,
CoolGlide Excel, CoolGlide Vantage, Solera Opus, Solera Titan, CoolGlide Xeo:&#x0D, 1.
Насадка сменная CoolGlide.&#x0D, 2. Насадка сменная CoolGlide CV.&#x0D, 3. Насадка
сменная CoolGlide Excel.&#x0D, 4. Насадка сменная CoolGlide Vantage.&#x0D, 5.
Насадка сменная Opus 600.&#x0D, 6. Насадка сменная LP 560.&#x0D, 7. Насадка
сменная ProWave 770.&#x0D, 8. Насадка сменная AcuTip 500.&#x0D, 9. Насадка сменная
Titan S.&#x0D, 10. Насадка сменная Titan V.&#x0D, 11. Насадка сменная Titan XL.&#x0D,
12. Насадка сменная Limelight.&#x0D, 13. Лампы дополнительные. &#x0D, 14. Тележка.
&#x0D, 15. Педаль ножного управления.&#x0D, 16. Колеса.&#x0D, 17. Очки защитные.
&#x0D, 18. Шпатели дезинфекционные. &#x0D, 19. Палочки ватные - 1 упаковка.
&#x0D, 20. Раствор подготовительный - 1 флакон.&#x0D, 21. Вода дистиллированная - 1
флакон.&#x0D, 22. Колпачки герметичные с клапанами. &#x0D, 23. Пробки герметичные
с клапанами.&#x0D, 24. Механизм дренирующий.&#x0D, 25. Приспособление к "окну"
лазерной насадки.&#x0D, 26. Емкость заполняющая.&#x0D, 27. Инструкция. &#x0D,
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