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: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 ̂  ̂  ̂ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

- от 25 декаорт 2019 года № ФСР z012/13379

На медицинское изделие - -
Стерилизаторы паровые с автоматическим управлением PHS-300, PHS-400, 
PHS-600 по ТУ 9451-169-12517820-2011 —

Настоящее регистрационное удостоверение выдано '
Акционерное общество "Тюменский завод медицинского оборудования и 
ищтрументов" (АО "ТЗМОИ"), Россия, - ' -
109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5, эт. 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н

-  -  -  . . . .  . .

Производитель
Акционерное общество "Тюменский завод медицинского оборудования и 
инструментов" (АО "ТЗМОИ"), Россия, ' '
109316, Москва^ Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5, эт. 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н

Место производства медицинского изделия
- АО "ТЗМОИ", 109316, Россия, Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5, эт. 1,
помещ.1, ком. 6.4-23Н " - Л-

Номер регистрационного досье № РД-30157/75837 от 27.11.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.12.000
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Настоящее регистрационное удостоверение имеет при на 1 листе
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 25 декабря 2019 года № ФСР 2012/13379

Лист 1

На медицинское изделие . : 1 - Z
, Стерилизаторы па|^вые с автоматическим управлением PHS-300, PHS-400, PHS- 

600 по ТУ 9451-169-12517820-2011:
в ^е/^дощих исполнениях: . ■
Ст^илизатор паровой с автоматическим здгравлением РНЗгЗОО:. - , -
ч^стери'лшзатор PHS-300 проходной со встроенным парогенератором;  ̂ _ 1

ZI стерилизатор PHS-300 проходной без парогенератора; г _
> ,-^^рШЩйтор PHS-300 непроходнои СО встроенным т _ .

^^^^'парогенератором;; , .  ̂ ' ' /  1 " ' ' Z ,
'^^ТГ^стериотзатор PHS-300 непроходной без парогенератора. ' -  *

-Стерилизатор паровой с автоматическим управлением PHS-400: . - .
5^^!^>-С1;0^ет®6р PHS-400 проходаой со встроенным"парогенератором; ' '

Z - стёршщзагорPHS-400проходной-безпарогенератора;-- - „
'Ш^Г:Г'^"стершш3^ор;РШ-400 непроходной со. встроенньш - ' -
J ^^;.иарогенератор6м; _ - - Z- -
'' '-ртерилизатор PHS-400 непроходной без парогенератора. " '

СтфийШатор паровой с автоматическим -управлением PHS-600: ^
^ '  "ZCTe|^№^Top PHS-600 проходной со встроенным парогенератором; 
. ^етервшшатор PHS-600 проходной без парогенератора; ~ ^

стерилизатор PHS-600 непроходной со ветроенным ^
-П^^>1^нератором; _ ^
- стерилизатор PHS-600 непроходной без парогенератора."
Пртшадлежности:  ̂ '
ч парогенератор; . .
-телеласа транспортная;
- тележка стерилизационная;
- корзина малая;
-корзина большая.

Д.Ю. Павлюков
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