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ы

приказом Росздравнадзора от 20 ноября 2020 года № 10897 
допущено к обращению на территории Российской Ф едер^ии.

Руководитель Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. С амойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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Лист 1

1 ^ -

На медицинское изделие
Степлер линейный режущий, в вариантах исполнения:
1. Степлер линейный GH553, в составе:
- Степлер линейный GH553 - 1 шт.;
- Картридж GK553 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению -1  шт.
2. Степлер линейный GH554, в составе:
- Степлер линейный GH554 - 1 шт.;
- Картридж GK554 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.
3. Степлер линейный GH753, в составе:
- Степлер линейный GH753 - 1 шт.;
- Картридж GK753 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.
4. Степлер линейный GH754, в составе:
- Степлер линейный GH754 - 1 шт.;
“ Картридж GK754 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.
5. Степлер линейный GH1003. в составе:
- Степлер линейный GH1003 - I шт.;
- Картридж GK1003 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.
6. Степлер линейный GH1004. в составе:
- Степлер линейный GH1004 - 1 шт.;
- Картридж GK1004 - не более 5 шт. (при необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.
7. Степлер линейный JQ-A, в составе:
- Степлер линейный JQ-A -1  шт.;
- Картридж, в вариантах исполнения: JQD-30-2.0, JQD-30-2.5, JQD-30-3.5, JQD-30-4.0, 
JQD-30-4.8, JQD-45-2.0, JQD-45-2.5, JQD-45-3.5. JQD-45-4.0, JQD-45-4.8, JQD-60-2.0, 
JQD-60-2.5. JQD-60-3.5, JQD-60-4.0, JQD-60-4.8, JQZ-30-2.0, JQZ-30-2.5, JQZ-30-3.5, 
JQZ-30-4.0, JQZ-30-4.8, JQZ-45-2.0. JQZ-45-2.5, JQZ-45-3.5, JQZ-45-4.0, JQZ-45-4.8, 
JQZ-60-2.0, JQZ-60-2.5, JQZ-60-3.5. JQZ-60-4.0, JQZ-60-4.8 - не более 5 шт. (при 
необходимости);
- Инструкция по применению -1  шт.
8. Степлер линейный JQ-B, в составе:
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ! '  А.В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 20 ноября 2020 года № РЗН 2020/12620

Лист 2

- Степлер линейный JQ-B -1  шт.;
- Картридж, в вариантах исполнения: JQD-30-2.0, JQD-30-2.5, JQD-30-3.5, JQD-30-4.0, 
JQD-30-4.8, JQD-45-2.0, JQD-45-2.5, JQD-45-3.5, JQD-45-4.0, JQD-45-4.8, JQD-60-2.0, 
JQD-60-2.5, JQD-60-3.5, JQD-60-4.0, JQD-60-4.8, JQZ-30-2.0, JQZ-30-2.5, JQZ-30-3.5, 
JQZ-30-4.0, JQZ-30-4.8, JQZ-45-2.0, JQZ-45-2.5, JQZ-45-3.5, JQZ-45-4.0, JQZ-45-4.8, 
JQZ-60-2.0, JQZ-60-2.5, JQZ-60-3.5, JQZ-60-4.0, JQZ-60-4.8 - не более 5 хпт. (при 
необходимости);
- Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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