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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 24 ноября 2020 года № РЗН 2020/12671

Лист 1

На медицинское изделие
Абатмент Multi-unit для имплантатов стоматологических, в вариантах исполнения:
1. Абатмент Multi-unit прямой, модели: 2-31-01, 2-31-02, 2-31-03, С 8000, С 8001,
С 8002, С 8010, С 8011, С 8012, С 8020, С 8021, С 8022, С 8030, С 8031, С 8032,
DT 8000, DT 8001, DT 8002, EV 8010, EV 8011, EV 8012, EV 8020, EV 8021, EV 8022, 
EV 8030, EV 8031, EV 8032, F 8000, F 8001, F 8002, F 8010, F 8011, F 8012, Н 8000,
Н 8001, Н 8002, Н 8010, Н 8011, Н 8012, L 8000, L 8001, L 8002, L 8010, L 8011, L 8012, 
N 8010, N 8020, ОТ 8000, ОТ 8001, ОТ 8002, ОТ 8010, ОТ 8011, ОТ 8012, R 8000,
R 8001, R 8002, R 8010, R 8011, R 8012, в составе:
1.1. Абатмент Multi-unit прямой -1 шт.
1.2. Держатель - 1 шт.
1.3. Наклейки для карты пациента - 3 шт.
2. Абатмент Multi-unit угловой 17° тип 1, модели: 2-31-04, 2-31-05, 2-31-06, С 8100,
С 8101, С 8102, С 8110, С 8111, С 8112, С 8120, С 8121, С 8122, С 8130, С 8131, С 8132, 
DT 8100, DT 8101, DT 8102, EV 8110, EV 8111, EV 8112, EV 8120, EV 8121, EV 8122, 
EV 8130, EV 8131, EV 8132, F 8100, F 8101, F 8102, F 8110, F 8111, F 8112, Н 8100,
Н 8101, Н 8102, Н 8110, Н 8111, Н 8112, L 8100, L 8101, L 8102, L 8110, L 8111, L 8112, 
ОТ 8100, ОТ 8101, ОТ 8102, ОТ 8110, ОТ 8111, ОТ 8112, R 8100, R 8101, R 8102,
R 8110, R 8111, R 8112, в составе:
2.1. Абатмент Multi-unit угловой 17° тип 1-1 шт.
2.2. Винт к абатменту, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62, EV 64, EV 65,
EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - 1 шт.
2.3. Держатель -1 шт.
2.4. Наклейки для карты пациента - 3 шт.
2.5. Винт к абатменту дополнительный, модели: 2-06-02,4-06-01, С 64, С 65, DT 62,
EV 64, EV 65, EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - не более 100 шт. 
(при необходимости).
3. Абатмент Multi-unit угловой 17° тип 2, модели: 2-31-10, 2-31-11, 2-31-12, С 8200,
С 8201, С 8202, С 8210, С 8211, С 8212, С 8220, С 8221, С 8222, С 8230, С 8231, С 8232, 
L 8200, L 8201, L 8202, L 8210, L 8211, L 8212, в составе:
3.1. Абатмент Multi-unit угловой 17° тип 2-1 шт.
3.2. Винт к абатменту, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62, EV 64, EV 65,
EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - 1 шт. _  ^
3.3. Держатель -1 шт.
3.4. Наклейки для карты пациента - 3 шт. ’ ;
3.5. Винт к абатменту дополнительный, модели: 2-06--02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62,
EV 64, EV 65, EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62,;ОТ 63;R''64 - не более 100 шт. 
(при необходимости). G; ; , ': х
4. Абатмент Multi-unit ̂ ловой 30°, модели: 4-3l-01,v!̂ -31-02, 4-31-03, в̂ Ьортаве:
4.1. Абатмент Multi-unit угловой 30° - 1 шт. У , - - > , ' '■ \rf
4.2. Винт к абатменту, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, C^6S,;DT 62, ЕУ 6#( EV 65,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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Лист 2

EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 -1 шт.
4.3. Держатель - 1 шт.
4.4. Наклейки для карты пациента - 3 шт.
4.5. Винт к абатменту дополнительный, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62,
EV 64, EV 65, EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - не более 100 шт. 
(при необходимости).
5. Абатмент Multi-unit угловой 30° тип 1, модели: 2-31-07, 2-31-08, 2-31-09, С 8300,
С 8301, С 8302, С 8310, С 8311, С 8312, С 8320, С 8321, С 8322, С 8330, С 8331, С 8332, 
DT 8300, DT 8301, DT 8302, EV 8310, EV 8311, EV 8312, EV 8320, EV 8321, EV 8322, 
EV 8330, EV 8331, EV 8332, F 8300, F 8301, F 8302, F 8310, F 8311, F 8312, Н 8300,
Н 8301, Н 8302, Н 8310, Н 8311, Н 8312, L 8300, L 8301, L 8302, L 8310, L 8311, L 8312, 
ОТ 8300, ОТ 8301, ОТ 8302, ОТ 8310, ОТ 8311, ОТ 8312, R 8300, R 8301, R 8302,
R 8310, R 8311, R 8312, в составе:
5.1. Абатмент Multi-unit угловой 30° тип 1 - 1 шт.
5.2. Винт к абатменту, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62, EV 64, EV 65,
EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - 1 шт.
5.3. Держатель -1 шт.
5.4. Наклейки для карты пациента - 3 шт.
5.5. Винт к абатменту дополнительный, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62,
EV 64, EV 65, EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - не более 100 шт. 
(при необходимости).
6. Абатмент Multi-unit угловой 30° тип 2, модели: 2-31-13, 2-31-14, 2-31-15, С 8400,
С 8401, С 8402, С 8410, С 8411, С 8412, С 8420, С 8421, С 8422, С 8430, С 8431, С 8432, 
L 8400, L 8401, L 8402, L 8410, L 8411, L 8412, в составе:
6.1. Абатмент Multi-unit угловой 30° тип 2 - 1 шт.
6.2. Винт к абатменту, модели: 2-06-02, 4-06-01, С 64, С 65, DT 62, EV 64, EV 65,
EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 -1 шт.
6.3. Держатель -1 1ПТ.
6.4. Наклейки для карты пациента - 3 шт.
6.5. Винт к абатменту дополнительный, модели: 2-06-02,4-06-01, С 64, С 65, DT 62,
EV 64, EV 65, EV 66, F 600, F 601, Н 62, L 65, ОТ 62, ОТ 63, R 64 - не более 100 шт. 
(при необходимости).
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