
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВЬЬАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

>т 07 сентября 2021 года№ р зн  2020/10456

На медицинское изделие
Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Артрекс, Инк.", США,
Arthrex, Inc., 1370 Creekside Boulevard, Naples, Florida, 34108-1945, USA

Производитель
"Друкер Диагностике", США,
Drucker Diagnostics, 200 Shadylane Drive, Suite 170, Philipsburg, 
Pennsylvania 16866, USA

Место производства медицинского изделия
Drucker Diagnostics, 200 Shadylane Drive, Suite 170, Philipsburg,
Pennsylvania 16866, USA

Номер регистрационного досье № РД-39853/104274 от 09.03.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 28.29.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

«■А-

приказом Роездравнадзора от 07 сентября 2021 года^о 8563 
допущено к обращению на территории Российской^Федефщи?

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения -И
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 07 сентября 2021 года № РЗН 2020/10456

Лист

На медицинское изделие 
Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН, в вариантах исполнен*
I. Центриф)та лабораторная настольная HORIZON 24-АН с ротором на 6 отсеков, 
в составе;
1. Центрифуга.
2. Кабель электропитания с источником питания.
3. Держатели (бакеты) не более 6 шт.
4. Руководство по эксплуатации.
II. Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН с ротором на 4 отсека, 
в составе:
1. Центрифуга.
2. Кабель электропитания.
3. Держатели (бакеты) не более 2 шт.
4. Вставки для шприца двойного Arthrex АСР не более 2 шт.
5. Противовесы не более 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения -V • ,Д.Ю. Павлю!
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