
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07.06.2016 № ФСР 2012/13379
На медицинское изделие

Стерилизаторы паровые с автоматическим управлением PHS-300, PHS-400, PHS-600 по
ТУ 9451-169-12517820-2011в следующих исполнениях Стерилизатор паровой с
автоматическим управлением PHS-300: - стерилизатор PHS-300 проходной со
встроенным парогенератором; - стерилизатор PHS-300 проходной без парогенератора; -
стерилизатор PHS-300 непроходной со встроенным парогенератором; - стерилизатор
PHS-300 непроходной без парогенератора. Стерилизатор паровой с автоматическим
управлением PHS-400: - стерилизатор PHS-400 проходной со встроенным
парогенератором; - стерилизатор PHS-400 проходной без парогенератора; -
стерилизатор PHS-400 непроходной со встроенным парогенератором; - стерилизатор
PHS-400 непроходной без парогенератора. Стерилизатор паровой с автоматическим
управлением PHS-600: - стерилизатор PHS-600 проходной со встроенным
парогенератором; - стерилизатор PHS-600 проходной без парогенератора; -
стерилизатор PHS-600 непроходной со встроенным парогенератором; - стерилизатор
PHS-600 непроходной без парогенератора. Принадлежности: - парогенератор; - тележка
транспортная; - тележка стерилизационная; - корзина малая; - корзина большая.

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

АО "ТЗМОИ"

Производитель

АО "ТЗМОИ"

Место производства медицинского изделия

625035, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, д. 205

Номер регистрационного досье № ФСР 2012/13379

Вид медицинского изделия: 125810

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 94 5120
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