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ИНСТРУКЦИЯ

по применению повязки на основе коллагена типа I, лиофилизированной, 
стерильной

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Повязка предназначена для стимуляции эпителизации асептических ран, 
различной этиологии (ожоги, ссадины, мацерации, начальная стадия пролежня, 
трофические язвы и пр.)
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Повязка представляет двухслойную композицию из полисилаксан« 
поликарбонатной пленки с перфорационными отверстиями и тонкого слоя 
лиофилизированного коллагена типа I. Стерилизована радиационным способом.
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Индивидуальная непереносимость компонентов повязки.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
Перед употреблением проверить сохранность упаковки. Смочить повязку 
стерильным раствором 0,9% NaCl.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
Влажная повязка накладывается коллагеновым слоем на раневую поверхность, 
обработанную антисептиком, и фиксируется бинтом.
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хранить при температуре не выше 25‘’С в защищенном от света месте. Срок 
годности 3 года.
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