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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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от 17.04.2020 № РЗН 2020/10033 Лист 2
На медицинское изделие
Подъемник для реабилитации по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019
в вариантах исполнения: 1. Подъемник для реабилитации TITAN 9-150 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 1.1. Подъемник для реабилитации TITAN 9-150 -
не более 3 шт. 1.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт.
(при необходимости). 1.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более
3 шт. (при необходимости). 1.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort
- не более 3 шт. (при необходимости). 1.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100
Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 1.6. Подвес-гамак горизонтальный
модель MET RN-100 Soft - не более 3 шт. (при необходимости). 1.7. Подголовник - 1 шт.
(при необходимости). 1.8. Колеса - не более 8 шт. 1.9. Антиопрокидыватель - не более 2
шт. (при необходимости). 1.10. Удлинитель - не более 2 шт. 1.11. Пульт управления TITAN
9-150 - не более 2 шт. 1.12. Аккумуляторная батарея TITAN 9-150 - не более 2 шт. 1.13.
Весы модель MET RV-100 - 1 шт. (при необходимости). 1.14. Руководство по
эксплуатации - 1 шт. 2. Подъемник для реабилитации TITAN 8-150 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 2.1. Подъемник для реабилитации TITAN 8-150 -
1 шт. 2.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 2.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3
шт. (при необходимости). 2.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort -
не более 3 шт. (при необходимости). 2.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100
Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 2.6. Подвес-гамак горизонтальный
модель MET RN-100 Soft - не более 3 шт. (при необходимости). 2.7. Подголовник - 1 шт.
(при необходимости). 2.8. Колеса - не более 8 шт. 2.9. Антиопрокидыватель - не более 2
шт. (при необходимости). 2.10. Удлинитель - 1 шт. 2.11. Пульт управления TITAN 8-150 -
не более 2 шт. 2.12. Аккумуляторная батарея TITAN 8-150 - не более 2 шт. 2.13. Весы
модель MET RV-100 - 1 шт. (при необходимости).
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2.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 3. Подъемник для реабилитации TITAN 8-150
light по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 3.1. Подъемник для реабилитации
TITAN 8-150 light - 1 шт. 3.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не
более 3 шт. (при необходимости). 3.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300
Strong - не более 3 шт. (при необходимости). 3.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET
RC-200 Extra Comfort - не более 3 шт. (при необходимости). 3.5. Подвес-гамак туалетный
модель MET RH-100 Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 3.6. Подвес-доска
пластиковый модель MET RN-200 Solid - не более 3 шт. (при необходимости). 3.7.
Подголовник - 1 шт. (при необходимости). 3.8. Колеса - не более 8 шт. 3.9.
Антиопрокидыватель - 1 шт. (при необходимости). 3.10. Удлинитель - 1 шт. 3.11. Пульт
управления TITAN 8-150 light - не более 2 шт. 3.12. Аккумуляторная батарея 8-150 light -
не более 2 шт. 3.13. Весы модель MET RV-100 - 1 шт. (при необходимости). 3.14. Носилки
модель MET RN-300 Soft - не более 2 шт. (при необходимости). 3.14. Руководство по
эксплуатации - 1 шт. 4. Подъемник для реабилитации TITAN 7-150 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 4.1. Подъемник для реабилитации TITAN 7-150 -
1 шт. 4.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 4.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3
шт. (при необходимости). 4.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort -
не более 3 шт. (при необходимости). 4.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100
Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 4.6. Подголовник - 1 шт. (при
необходимости). 4.7. Колеса - не более 8 шт. 4.8. Антиопрокидыватель - 1 шт. (при
необходимости). 4.9. Удлинитель - 1 шт. 4.10. Пульт управления TITAN 7-150 - не более 2
шт. 4.11. Аккумуляторная батарея TITAN 7-150- 1 шт. 4.12. Весы модель MET RV-100 - не
более 2 шт. (при необходимости). 4.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 5.
Подъемник для реабилитации TITAN 6-150 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019,
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в составе: 5.1. Подъемник для реабилитации TITAN 6-150 - 1 шт. 5.2. Подвес тканевый
модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при необходимости). 5.3. Подвес-
гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3 шт. (при необходимости). 5.4.
Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 5.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic - не более 3
шт. (при необходимости). 5.6. Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid - не
более 3 шт. (при необходимости). 5.7. Подголовник - 1 шт. (при необходимости). 5.8.
Колеса - не более 8 шт. 5.9. Антиопрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
5.10. Удлинитель - 1 шт. 5.11. Пульт управления TITAN 6-150 - 1 шт. 5.12. Аккумуляторная
батарея TITAN 6-150 - 1 шт. 5.13. Весы модель MET RV-100 - 1 шт. (при необходимости).
5.14. Носилки модель MET RN-300 Soft - 1 шт. (при необходимости). 5.15. Руководство по
эксплуатации - 1 шт. 6. Подъемник для реабилитации TITAN 9-125 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 6.1. Подъемник для реабилитации TITAN 9-125 -
1 шт. 6.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 6.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3
шт. (при необходимости). 6.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort -
не более 3 шт. (при необходимости). 6.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100
Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 6.6. Подвес-доска пластиковый модель
MET RN-200 Solid - не более 3 шт. (при необходимости). 6.7. Подголовник - 1 шт. (при
необходимости). 6.8. Колеса - не более 8 шт. 6.9 Антиопрокидыватель - не более 2 шт.
(при необходимости). 6.10. Удлинитель - 1 шт. 6.11. Пульт управления TITAN 9-125 - не
более 2 шт. 6.12. Аккумуляторная батарея TITAN 9-125 - не более 2 шт. 6.13. Весы
модель MET RV-100 - 1 шт. (при необходимости). 6.14. Носилки модель MET RN-300 Soft
- 1 шт. (при необходимости). 6.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 7. Подъемник для
реабилитации MET LL-210 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019,
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в составе: 7.1. Подъемник для реабилитации MET LL-210 - 1 шт. 7.2. Подвес тканевый
модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при необходимости). 7.3. Подвес-
гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3 шт. (при необходимости). 7.4.
Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 7.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic - не более 3
шт. (при необходимости). 7.6. Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid - не
более 3 шт. (при необходимости). 7.7. Подголовник - 1 шт. (при необходимости). 7.8.
Колеса - не более 8 шт. 7.9. Антиопрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
7.10. Удлинитель - 1 шт. 7.11. Пульт управления MET LL-210 - не более 2 шт. 7.12.
Аккумуляторная батарея MET LL-210 - не более 2 шт. 7.13. Весы модель MET RV-100 - 1
шт. (при необходимости). 7.14. Носилки модель MET RN-300 Soft - 1 шт. (при
необходимости). 7.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 8. Подъемник для
реабилитации MET LL-220 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 8.1. Подъемник
для реабилитации MET LL-220 - 1 шт. 8.2. Колеса - не более 8 шт. 8.3.
Антиопрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости). 8.4. Сиденье пластиковое - 1
шт. (при необходимости). 8.5. Передвижная тележка - 1 шт. (при необходимости). 8.6.
Пульт управления MET LL-220 - не более 2 шт. 8.7. Аккумуляторная батарея MET LL-220 -
не более 2 шт. 8.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 9. Подъемник для реабилитации
MET LL-230 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 9.1. Подъемник для
реабилитации MET LL-230 - 1 шт. 9.2. Колеса - не более 8 шт. 9.3. Антиопрокидыватель -
не более 2 шт. (при необходимости). 9.4. Передвижная тележка - 1 шт. (при
необходимости). 9.5. Пульт управления MET LL-230 - не более 2 шт. 9.6. Аккумуляторная
батарея MET LL-230 - не более 2 шт. 9.7. Сиденье пластиковое - 1 шт. (при
необходимости). 9.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 10. Подъемник для
реабилитации MET LU-200 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019,
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в составе: 10.1. Подъемник для реабилитации MET LU-200 - 1 шт. 10.2. Подвес-гамак
горизонтальный - не более 3 шт. (при необходимости). 10.3. Пульт управления MET
LU-200 - не более 2 шт. 10.4. Аккумуляторная батарея MET LU-200 - не более 2 шт. 10.5.
Руководство по эксплуатации - 1 шт. 11. Подъемник для реабилитации MET LU-210 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 11.1. Подъемник для реабилитации MET LU-210
- 1 шт. 11.2. Подвес-гамак горизонтальный модель MET RN-100 Soft - не более 3 шт. (при
необходимости). 11.3. Антиопрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости). 11.4.
Колеса - не более 8 шт. 11.5. Пульт управления MET LU-210 - не более 2 шт. 11.6.
Аккумуляторная батарея MET LU-210 - не более 2 шт. 11.7. Руководство по эксплуатации
- 1 шт. 12. Подъемник для реабилитации MET LU-220 по ТУ
32.50.50-001-11459109-2019, в составе: 12.1. Подъемник для реабилитации MET LU-220
- 1 шт. 12.2. Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort - не более 3 шт. (при
необходимости). 12.3. Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong - не более 3
шт. (при необходимости). 12.4. Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort
- не более 3 шт. (при необходимости). 12.5. Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100
Hygienic - не более 3 шт. (при необходимости). 12.6. Носилки модель MET RN-300 Soft -
не более 3 шт. (при необходимости). 12.7. Подвес доска пластиковый модель MET
RN-200 Solid - не более 3 шт. (при необходимости). 12.8. Подголовник - 1 шт. (при
необходимости). 12.9. Колеса - не более 8 шт. 12.10. Антиопрокидыватель - не более 2
шт. (при необходимости). 12.11. Удлинитель - 1 шт. 12.12. Пульт управления MET LU-220
- 1 шт. 12.13. Аккумуляторная батарея MET LU-220 - не более 2 шт. 12.14. Весы модель
MET RV-100 - не более 2 шт. (при необходимости). 12.15. Руководство по эксплуатации -
1 шт. 13. Подъемник для реабилитации MET LU-230 по ТУ 32.5... Показана усеченная
версия данных из-за ограничений используемого программного обеспечения. Полную
версию вы можете просмотреть
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на официальном сайте Росздравнадзора: http://roszdravnadzor.ru/services/misearch.
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