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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В OPEi’E ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДХЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 15 декабря 2015 года № РЗН 2015/3435

Лист 1

На медицинское изделие
Наконечники стоматологические в наборах и отдельных упаковках с 
принадлежностями:
1. Наконечники стоматологические в отдельных упаковках с принадлежностями.

Г Е ш е ч н и к и  стоматологические турбинные Т1; Т1 CONTROL N. Т1 Boost S.
Т1 Boost К  Т1 Boost W, Т1 BoostN, Т1 mini N.
2. Наконечники стоматологические турбинные Т2: Т2 Boost S, Т2 Boost К, 12 Boost W,

3. "накш!етники стоматологические турбинные ТЗ: ТЗ Boost S. ТЗ Boost К, ТЗ Boost W,
ТЗ Boost NQ, ТЗ mini К,

Т^Бы^осъемные соединения для турбин: Sirona R (LED) (Quick ^  .
не более 3 шт,; Sirona R (Quick Coupling R) - не более 3 шт.; Sirona F (Quick Coupling Г) -
не более 3 шт.; Sirona В (Quick Coupling В ) - н е  более 3 шт.
2. Ключ для установки быстросъёмного соединения - не более 3 ш т.
3. Светодиод Sirona LED - не более 3 шт.
4. Лампа галогенная - не более 3 шт,
5. “Жидкость очищающая SIRO Breeze, для ухода за системой зажима наконечников, 
объемом 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл * не более 10 шт.
6. Роторная группа - не более 3шт. . ,  i л
7. Масло Т1 Spray, для уходаза подвижными частями наконечников, объемом 10 м ;.
50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл - не более 10 шт.
8. Насадка аэрозольная ;для смазки на конечииков - не более 3 шт.
9. Прокладка для турбинных наконечников - не более 5 шт.
10. Прокладка для быстросъемных соединений - не более 5 ип. ^
11. Набор инсталляционный для установки насадок аэрозольных - нс более 5 упаково , 

в составе:
11.1. Распылительные насадки - не более 2 шт.
11.2. Прокладки круглого сечения - не более 4 шт.
П.З. Винты - не более 4 шт. ^
12. Инструмент для чистки спреевых oTse^o^ifi^ накщге-^нша - не оолее  ̂шт,
13. Инструмент для снятия и установки ф 1Д1КЙ ту[1бида0г наконечника - нс более 5 шт
14. Держатель для инструментов - не брлее З.ШТ.
15. Руководство по эксплуатации. f ^
II. Наконечники стоматологические в наборах с принадлежн^ез ями.
Руководитель Федеральной службы ̂  
по надзору в сфере здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 15 декабря 2015 года

1. Набор наконечников Т4 LINE Kit ВМТ, в составе:
1.1. Наконечник Т4 LINE В 40.
1.2. Наконечник Т4 LINE ВН 40.
1.3. Наконечник Т4 Racer Midwest.
1.4. Микромотор воздушный Air Motor М.
1.5. Руководство по эксплуатации.
2. Набор наконечников Т4 LINE Kit ВОТ, в составе;
2.1. Наконечник Т4 LINE В 40.
2.2. Наконечник Т4 LINE ВН 40.
2.3. Наконечник Т4 Racer Borden.
2.4. Микромотор воздушный Air Motor В.
2.5. Руководство но эксплуатации.
3. Набор наконечников Т4 LINE Kit BMWT, в составе:
3.1. Наконечник Т4 LINE В 40.
3.2. Наконечник Т4 Racer Midwest.
3.3. Микромотор воздушный Air Motor М.
3.4. Руководство по эксплуатации.
4. Набор наконечников Т4 LINE Kit ВМ, в составе:
4.1. Наконечник Т4 LINE В.
4.2. Наконечник Т4 LINE ВН 40.
4.3. Микромотор воздушный Air Motor М.
4.4. Руководство по эксплуатации.
5. Набор наконечников Т4 LINE Kit ВО, в составе:
5.1. Наконечник Т4 LINE В 40.
5.2. Наконечник Т4 LINE ВН 40.
5.3. Микромотор воздушный Air Motor В.
5.4. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности;
1. Насадка аэрозольная для смазки наконечников - не более 3 шт.
2. Инструмент для чистки сиреевых отверстий наконечника - не более 3 шт.
3. Зажим для спрея - не более 3 шт.
4. Силиконовый шланг для спрея - не '

Руководитель Федеральной сл; 
по надзору в сфере здравоохран
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