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НАЗНАЧЕНИЕ.
Набор Диагем Т предназначен для количественного определения 

гемоглобина в крови по унифицированному гемиглобинцианидному методу.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА.
Принцип метода. Установлено количественное соответствие между 

содержанием гемоглобина в крови и содержанием гемиглобинцианида, об­
разованного при окислении гемоглобина в метгемоглобин под действием 
ферроцианида калия и преобразования в гемиглобинцианид под действием 
цианида калия.

Состав набора: 3 флакона, содержащих по 1,25 г сухой трансформи­
рующей смеси ферроцианида калия (0,2 г), цианида калия (0,05 г) и гид­
рокарбоната натрия (1,0 г) и 1 ампула темного стекла, содержащая 5 мл 
калибровочного раствора гемиглобинцианида с аттестованной концентра­
цией, выверенной по международному эталонному раствору гемиглобинциа­
нида. Точное значение концентрации гемиглобинцианида указывается на 
ампуле.

Составлена: вед.научн.сотр.Гематологического научного центра 
Российской академии медицинских наук (ГНЦ РАМН) 
Простаковой Т.М. 
и ст.научн.сотр.НПО "РЕНАМ"
Берковским А.Л.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА.

Коэффициент вариации при определении гемоглобина в одной пробе 
крови - не более 2%.

Чувствительность метода - 2, 5 г/л.
В тесте на "открытие" отклонение от расчетной величины не более

2%.
Линейность в диапазоне концентраций гемоглобина 50-200 г/л. 
Нормальное содержание гемоглобина в крови: женщин - 120-140 г/л,

мужчин - 130-160 г/л.

_______ ____ _____ _ _ ___МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ_____  ___  _ _

-  2  -

Набор содержит ядовитый цианид калия. Не допускается рассыпание 
сухой трансформирующей смеси, разливание трансформирующего раствора. 
Категорически запрещается пипетирование трансформирующего раствора 
per os. В случае рассыпания или разливания необходимо смыть реагенты 
большим количеством воды. При плохом самочувствии следует обратиться 
к врачу.

При работе с кровью должны применяться правила, исключающие воз­
можность заражения вирусом СПИД или гепатита В. Обязательно применение 
резиновых перчаток.

ОБОРУДОВАНИЕ. МАТЕРИАЛЫ.РЕАКТИВЫ.

- спектрофотометр или фотоэлектрокалориметр (ФЭК):
- кюветы с длиной оптического пути 10 мм;
- вода дистиллированная;
- пипетки вместимостью 5 мл;
- пробирки вместимостью 10 мл;
- пипетки вместимостью 0,02 мл , калиброванные;
- колба вместимостью 1 ,0  л.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА.

Приготовление трансформирующего раствора. Содержимое одного фла­
кона растворить в 1 л дистиллированной воды.

Определение гемоглобина в пробах крови. К О, 02 мл анализируемой 
крови добавить 5 мл трансформирующего раствора, перемешать и через 30 
мин измерить оптическую плотность на спектрофотометре против трансфор­
мирующего раствора при + 18-25° С, длине волны 540 нм и кюветах с дли­
ной оптического пути 10 мм .При использовании ФЭК длина волны 500-560 
нм, зеленый светофильтр.

Калибровочный раствор гемиглобинцианида измерить при этих же ус- 
-ловиях Е-неразбавленном виде.-..  ....—  -

Расчет гемоглобина в крови провести по формуле или по калибровоч­
ному графику.

Е оп
Гемогл. г/л ------- X С X К X 0,001 , где:

Е к

Е оп - оптическая плотность опытной пробы,
Е к ~ оптическая плотность калибровочного раствора гемиглобинци­

анида.
С - концентрация гемиглобинцианида в калибровочном растворе в 

мг/л,
К - коэффициент разведения крови,
0,001 - коэффициент для пересчета гемоглобина.
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Построение калибровочного графика.

Из калибровочного раствора готовят следующие растворы:

~ 4 -

NN
ПИ

Калибровочный раствор, 
мл

Трансформирующий 
раствор, мл

Концентрация
гемоглобина,

г/л

1 - .6 "холостая"

2 2 4 50

3 4 2 100

4 6 - 150

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ.

Хранение набора должно проводиться при температуре +2-8^ С в те­
чение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до 
+25°С в течение 10 суток. Замораживание не допускается. Хранение одно­
го сухого трансформирующего реагента - без ограничения условий хране­
ния.

Трансформирующий раствор стабилен в течение 3 мае при хранении во 
флаконе из темного стекла при комнатной температуре (+18-25° С). При 
появлении осадка или при обесцвечивании трансформирующий раствор не 
пригоден для употребления.

Калибровочный раствор хранению не подлежит, используется однок­
ратно в неразбавленном виде.

Все компоненты набора используются только для лабораторной диаг­
ностики in vitro.

Один набор предназначен для 600 определений гемоглобина.
Диапазон определяемых концентраций гемоглобина : 50-200 г/л.

Составители: Т.М.Простакова 
А.Л.Берковский
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