
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реактивов для выполнения коагуляциопных тестов

(Ко агул о-тест).
Рекомендована к утверждению Комиссией по лабораторным реактивам 

Комитета по новой медицинской технике МЗМП РФ 
(поот. № 2 от 25 марта 1996 г.)

НАЗНАЧЕНИЕ.
Набор Коагуло-тест предназначен для проведения тестов: активированное 

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), частичное тромбопластиновес время (ЧТВ) 
(кефалиновое время), активированное время рекальцификации (АВР) (каолиновое 
время), используемых для диагностики изменений в системе гемостаза и контроля за 
эффективностью проводимого лечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА.
Принцип метода. Определяется время свертывания плазмы крови в условиях 

стандартизованной контактной и (или) фосфолипидной активации процесса и в 
ттрисутствии ионов кальция.

При проведении теста АЧТВ в исследуемую плазму вносят смесь фосфолипидного 
компонента эрилида и фактора контакта каолина с последующим добавлением кальция 
хлористого.

ЧТВ определяют при добавлении в исследуемую плазму фосфолипидного 
гомполента эрилида и кальция хлористого.

АВР определяют при добавлении в исследуемую плазму фактора контакта каолина 
и калыщя хлористого.

Состав набора: 1 флакон с лиофильно высушенным фосфолипидным 
компонентом эрилидом, 1 флакон с суспензией каолина в дистиллированной воде (5 мл),
1 флакон с 0,025 М раствором кальция хлористого (5 мл).

Составлена : ст. научн. сотр. НПО “РЕНАМ” Ассоциации больных гемофилией 
.4.Л.Берковским и вед. научн. сотр. Гематологического научного центра Российской 
Академии медицинских наук Т.М.Простаковой.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА,
Коэффициент вариации результатов параллельных определений в одной пробе 

плазмы крови составляет не более 10%.
Допустимый разброс результатов при использовании разных наборов одной серии 

не превышает 10%.
Тест АЧТВ предназначен для определения дефицита факторов, принимающих 

участие в образовании внутреннего активатора протромбина (факторы V III, IX, XI, XII), 
а также дефицита факторов внешнего тромбопластинообразования ( II, V,X). 
Качественные и количественные изменения в тромбоцитах и активность факторов VII и 
XIII данным тестом не определяются. Тест чувствителен как при rano-, т:*х и при 
гиперкоагуляции, может быть использован в диагностике ДВС-синдрома.

Тест ЧТВ позволяет провести определение частичного тромбопластинообразования 
в присутствии стандартного количества тромбоцит-подобного фосфолипидного 
компонента (эрилида). Тест особенно чувствителен к дефициту факторов внутреннего 
тромбопластинообразования и к избытку в плазме антикоагулянтов.

Тест АВР проводится в условиях стандартизации начальной фазы процесса 
свертывания крови путем добавления суспензии каолина, обладающей высокой 
контактной активностью. Тест позволяет оценить нарушения тромбоцитарного генеза, а 
также вызванные дефицитом факторов VIII, IX, ХЗ, XII. Тест чувствителен к 
присутствию в крови антикоагулянтов. Применяется для экспресс-диагностики. При 
нормальном АЧТВ изменение АВР свидетельствует о нарушении коагуляционной 
активности тромбоцитов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Все реагенты, входящие в набор, используются только для применения in vitro.
Все компоненты набора в используемых концентрациях не токсичны.
При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые 

перчатки, так как данный набор содержит производные человеческой крови, которые 
следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные сохраншъ и 
передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбудитель вирусной инфекции.
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ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ:
- термостат, термобаня на 37° С;

- секундомер;

- пипетки вместимостью О, I мл;

- пипетки вместимостью 5,0 мл;

- пробирки стеклянные центрифужные;

- вода дистиллированная;

- перчатки резиновые хирургические.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ.
Реактивы 1 набора предназначены для проведения 2 тестов: АЧТВ и  АВР или ЧТВ 

и АВР.

Проведение теста АЧТВ.
1. Суспензию каолина тщательно взболтать, перенести полностью во флакон с 

эрилидом и перемешать до полного растворения. Полученный рабочий раствор эрилида 

можно хранить при температурег2-8° С не более 2 недель.

2. Раствор кальция хлористого поместить в термостат при температуре 37° С.

3. Внести в пробирку 0,1 мл исследуемой плазмы крови и 0,1 мл рабочего раствора 

эрилида, перемешать и инкубировать при температуре 37° С в течение 3 минут. Перед 

каждым определением рабочий раствор эрилида тщательно взболтать.

4. Через 3 минуты добавить в ту же пробирку ОД мл раствора кальция хлористого, 

перемешать и определить по секундомеру время образования сгустка.

В нормальной плазме АЧТВ составляет 35-45 сек.

Проведение теста ЧТВ.
1. Во флакон с эрилидом внести 5 мл дистиллированной воды и перемешать до 

полного растворения. Полученный рабочий раствор эрилида можно хранить при 

температуре+2-80 С не более 2 недель.

2. Раствор кальция хлористого поместить в термостат при температуре 37° С.

3. Внести в пробирку 0,1 мл исследуемой плазмы и ОД мл рабочего раствора 

эрилида, перемешать и инкубировать при температуре 37° С в течение 3 минут.

4. Через 3 минуты внести в ту же пробирку ОД мл раствора кальция хлористого,I
перемешать и определить по секундомеру время образования сгустка.

ЧТВ (кефалиновое время) в нормальной плазме составляет 65-120 сек.

Проведение теста АВР.
1. Внести в пробирку ОД мл исследуемой плазмы и ОД мл суспензии каолина, 

перемешать и инкубировать при температуре 37° С в течение 3 минут. Суспензию
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каолина после вскрытия флакона можно хранить при температур&г2-80 С в течение 5 

дней.

2. Раствор кальция хлористого поместить в термостат при температуре 37° С.

3. Внести в ту же пробирку 0,1 мл прогретого раствора кальция хлористого и  по 

секундомеру определить время образования сгустка.

В нормальной плазме АВР (каолиновое время) составляет 50-70 сек.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ.
Хранение набора должно проводиться при те м пер атур Ы~2 - 80 С в течение всего 

срока годности набора (2 года). Допускается хранение при температуре д о *25° С в 

течение 10 суток. Замораживание не допускается.

Рабочие растворы эрилида (в дистиллированной воде и в суспензии каолина) 

можно хранить при температурог2- 80 С не более 2 недель, не замораживать.

После вскрытия флакона с раствором кальция хлористого последний может быть 

использован повторно при условии достаточной герметизации флакона. Раствор кальция 

хлористого, который подвергался прогреву при проведении тестов, повторному 

использованию не подлежит.

Суспензию каолина после вскрытия флакона можно хранить при температуре 

4-2-8° С в течение 5 дней.

Кровь для исследования берется на 3,8 % растворе натрия лимоннокислого 

(цитрата), соотношение крови и ц т р а т а  9:1. Исследование АЧТВ и ЧТВ должно 

проводиться на плазме, бедной тромбоцитами, полученной центрифугированием крови 

при 3000 об/м ин (1200 g) в течение 10 минут, исследование АВР - на плазме, богатой 

тромбоцитами, полученной центрифугированием крови при 1000 об/м ин (700 g) в 

течение 5 мин.

Центрифугирование должно проводиться немедленно после взятия крови, а отбор 

плазмы - сразу же после центрифугирования.

Проведение тестов должно осуществляться в течение 2 часов после взятия крови.

Набор рассчитан на проведение 50 анализов при расходе каждого реагента по 0,1 

мл на 1 анализ.

Составители: А .Л.Берковский 

Т. М. П ростаковаИ
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


