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УСТРОЙСТВО ИЗ ОРГСТЕКЛА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УКЛАДОК С 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

УХЭИ-01 -»МЕДФАРМСЕРВИС»

Этикетка

ЕАКЛ.942819.001 ЭТ

2000 г.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Устройство из оргстекла для хранения укладок с эндоскопическими хирургическими 
инструментами УХЭИ-01-»МЕДФАРМСЕРВИС» (в дальнейшем - Устройство), 
предназначена для хранения инструментов для эндоскопической хирургии в лечебных 
учреждениях.

1.2. Устройство предназначена для эксплуатации в операционных отделениях лечебных 
учреждений при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 С, 
относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 С и атмосферном давлении 
84,0 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры

2.1.1. Габаритные размеры Устройства, мм, не более - 700x440x420.
2.1.2. Масса Устройства, кг, не более - 26.

2.2. Х а р а к т е р и с т и к и

2.2.1. Основные детали Устройства изготовлены из органического листового стекла 
марки СО-133-К ГОСТ 10667.

2.2.2. Дверца Устройства закрывается плотно, без перекосов и открывается на угол не 
менее 90 град.

2.2.3. Устройство на ровной горизонтальной поверхности стоит устойчиво без качки.
2.2.4. Средний срок службы Устройства до списания, лет, не менее -10.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки Устройства соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1 _______________________________________________________________
Наименование Обозначение Количество шт.

1. Устройство из оргстекла для ЕАКЛ942819.001 1
хранения укладок с
эндоскопическими
хирургическими инструментами 
УХЭИ-01 -МЕДФАРМСЕРВИС»
2. Полка ЕАКЛ.301319.001 3
Эксплуатационная
Документация
3. Этикетка ЕАКЛ.942819.001 ЭТ 1
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4. ЦИКЛ ОБРАБОТКИ

4.1. Устройство следует дезинфицировать по ОСТ 42-21-2 методом 2-х кратного 
протирания салфеткой из бязи по ГОСТ 29298 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 
177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644 или 1 % раствором 
хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1. Устройство из оргстекла для хранения укладок с эндоскопическими хирургическими 
инструментами УХЭИ-01-»МЕДФАРМСЕРВИС» ЕАКЛ.942819.001 заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-43790314-99 и признана годной для 
эксплуатации.

Дата изготовления_________________

-----------------------------------------------  М.П.
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных 
лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1. Устройство из оргстекла для хранения укладок с эндоскопическими хирургическими
инструментами УХЭИ-01-»МЕДФАРМСЕРВИС» ЕАКЛ.942819.001 заводской 
номер____________________

упакована______________________________________________
(наименование или код предприятия, производившего 
упаковывание)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.
Упаковывание произвел_______________________ М.П.

(подпись)

Изделие после упаковывания принял______________
(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Устройства требованиям 
технических условий ТУ 9452-001-43790314-99 при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящей этикетке.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода Устройства в 
эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель систематически совершенствует конструкторскую и 
эксплуатационную надежность Устройства, поэтому в этикетке могут быть не отражены 
изменения, связанные с улучшением эксплуатационных свойств.
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