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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт с техничео^им описанием и инструк

цией по эксплуатации предназначен для ознакомления с правилами 

эксплуатации, а также как руководство при техническом обслужива

нии, ремонте, транспортировании и хранении аппарата лазерного 

терапевтического "БИОЛАЗ" (в дальнейшем-аппарата).

1.2. Паспорт должен постоянно храниться в течение всего 

времени с изделием.

1. 3. Все записи в паспорте производятся только ручкой от

четливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправле

ния не допускаются.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Аппарат лазерный терапевтический '’БИОЛАЗ” предназна

ченный для терапевтического лечения ряда заболеваний в 

общей терапии, ревматологии, проктологии, гинекологии, уроло

гии, оторинолярингологии, стоматологии, дерматологии, невроло

гии, комбустологии, артрологии, ортопедии, травматологии, реф

лексотерапии, заболеваний внутренних органов с помощью неинва

зивных методик, а также в спортивной медицине путем воз

действия на биологические объекты низкоинтенсивным лазерным 

излучением красного или ближнего инфракрасного (ИК) диапазонов 

спектра длин волн ("БИОААЗ-К", "БИОЛАЗ-ИК").

Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилак

тических учреждениях, поликлиниках, клиниках, больницах, на дому.

П ист
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Аппараты выпускаются двух исполнений, отличающихся ти

пом используемых полупроводниковых лазерных излучателей. Для 

исполнения РЖГА 944425.002-02 используются лазерные диоды 

красного диапазона Для исполнения РЖГА 944425.002 использу

ются лазерные диоды инфракрасного диапазона

2. 2. Аппарат предназначен для эксплуатации в закрытых помеще

ниях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 вС и атмосфер

ном давлении (84-106,7) кПа, что соответствует (630 - 800) мм. рт. ст.

2. 3. По устойчивости к механическим воздействиям аппарат от

носится к группе 2 ГОСТ Р 50444-92.

2. 4. Аппарат по последствиям отказа относится к классу В по 

Р 50444-92.

2. 5. Аппарат по степени опасности генерируемого излучения от

носится к классу II по ГОСТ 12.1.040-83 и "Санитарным нормам и 

правилам эксплуатации лазеров" N 5804-91.

2 . 6. Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 

частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В при отклонении напря

жения сети на + 10 % от номинального значения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Длина волны лазерного излучения, мкм: 

для исполнения РЖГА 944425.002 - 0,83 - 0,88;

для исполнения РЖГА 944425. 002-02 - 0,64 - 0,78.

3. 2. Средняя мощность оптического излучения на выходе 

излучателя регулируемая, мВт: 

для исполнения РЖГА 944425.002 от О до 30; 

для исполнения РЖГА 944425.002-02 от 0 до 10.
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3. 3. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц 

с номинальным напряжением 220 В при отклонении напряжения сети на 

+ 10 % от номинального значения.

3 .4  Мощность, потребляемая от сети, не более 7 ВА.

3. 5. Масса аппарата без запчастей и принадлежностей - 

не более 0 ,5  кг, а  в полном комплекте поставки - не более 1,5 кг.

3 .6. Габаритные размеры аппаратов, мм, не более 210x82x50.

3. 7. Аппарат обеспечивает дискретную установку частоты сле

дования импульсов излучения. Гц: 2, 4, 8, 16, 32, 64.

3. 8. Аппарат обеспечивает установку времени экспозиции ла

зерного облучения в автоматическом непрерывном режиме, мин:

1, 2, 4, 8 с отклонением + 5 %.

3. 9. Аппарат обеспечивает непрерывный режим работы в течение

30 мин. с последующим 10 мин. перерывом.

3.10. Время установления рабочего режима аппарата с момента 

включения не должно превышать 15 сек.

3.11. Аппарат обеспечивает световую индикацию лазерного из

лучения.

3.12. Аппарат обеспечивает контроль мощности лазерного излу

чения встроенным индикатором мощности.

3.13. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции 

3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % 

моющего средства типа "Лотос” , "Астра" по ГОСТ 25644 или 1%-го 

раствора хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

3.14. Металлические и неметаллические неорганические 

покрытия - по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1.

РЖГА 344425.002 ПС
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3.15. Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия - по 

ГОСТ 9. 074 для группы условий эксплуатации УХЯ 4. 2.

Наружные поверхности аппаратов должны иметь покрытия по 

ГОСТ 9. 032 не ниже 111 класса, внутренние поверхности - не 

ниже V класса

3.16. Монтаж электрической части аппарата выполненен

по РТД 25106 и конструкторской документации на данное изделие.

3. IV. Уровень радиопомех, создаваемых аппаратом, не пре

вышает значений, установленных в ГОСТ 23511.

3.18. Аппарат при эксплуатации устойчив к механическим 

воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

3.19. Аппарат в транспортной упаковке устойчив к механи

ческим воздействиям по ГОСТ Р 50444.

3. 20. Аппарат при эксплуатации устойчив к воздействию 

климатических факторов по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 15150 для вида 

климатического исполнения УХЛ 4. 2.

3. 21. Аппарат при транспортировании и хранении устойчив 

к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий 

хранения 5.

3. 22. Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч. Аппарат 

по последствиям отказа относится к классу В по Р 50444. За отказ 

принимается несоответствие аппарата требованиям п. 3.2.

3. 23. Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность 

или экономическая нецелесообразность восстановления работоспо

собности аппарата по п. 3.2.
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3. 24. По ремонтопригодности аппарат соответствует требовани

ям РД 50-70?. Конструкция обеспечивает быструю сборку, разборку и 

легкий доступ к наиболее отказоопасным деталям и сборочным единицам.

Среднее время восстановления работоспособного состояния 

аппарата не более 1 ,5  ч.

3. 25. По электробезопасности аппарат соответствует требова

ниям ГОСТ Р 50267. О и выполняется по классу защиты 11 и типу &

3.26. По лазерной безопасности аппарат соответствует 

ГОСТ 12.1. 040 и "Санитарным нормам и правилам эксплуатации лазеров" 

N 5804 для класса II по степени опасности генерируемого излучения.

3. 27. Корректированный уровень звуковой мощности - не 

более 55 + 5 дБ А.
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки аппарата соответствует указанному 

в табл. 1.

Таблица 1

Наименование

1. Аппарат лазерный терапевти

ческий "БИОЛАЗ”

2. Сетевой адаптер

3. Футляр

Инструменты и принадлежности

4. Очки защитные закрытые с 

непрямой вентиляцией

Эксплуатационная

документация

5. Паспорт с техническим опи

санием и инструкцией по эк

сплуатации

Обозначение

РЖГА 944425. 002 или 

РЖГА 944425. 002-02

ТУ 64-1-3470-84

РЖГА 944425. 002 ПС

Количество на исп.

РЖГА 944425. 002

РЖГА Э44425.002 ПС
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Описание конструкции

5 .1 .1 . Аппарат представляет собой настольную носимую кон

струкцию, состоящую из двух функциональных блоков: блока пита

ния (сетевого адаптера) и блока управления.

5 .1 .2 . Общий вид аппарата приведен на рис. 1. Конструкция 

узла излучателя ( наличие оптического согласователя 1 ) позволяет 

подсоединять к нему сменные волоконно-оптические насадки с цанго

вым зажимом под кварцевый световодный инструмент для конкретной 

области применения.

5.1. 3. На лицевой панели расположены:

- переключатель ВНЕШ/ВНУТР, подключающий к прибору для контроля 

мощности оптического излучения внешний или внутренний фотоприемник 

излучения 3;

- прибор контроля мощности оптического излучения 4;

- входное окно внешнего фотоприемника 5;

- регулятор мощности оптического излучения б;

- кнопки ПУСК и СТОП включения и выключения лазерного излучения;

- кнопка ЧАСТОТА, устанавливающая режим работы лазера 9;

- кнопка ВРЕМЯ, устанавливающая автоматическое время экспози

ции 10;

- световой индикатор включения лазерного излучения 11;

- световые индикаторы, расположенные над кнопками ВРЕМЯ и ЧАСТОТА, 

указывают на соответствующее значение выбранного параметра, 

символ " = ” обозначает непрерывный режим работы лазера.

Основными функциональными модулями аппарата являются:

- источник питания лазера,
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- цифровой таймер для задания длительности сеанса работы,

- встроенный индикатор мощности,

- задатчик частоты для осуществления режима модуляции,

- модуль выбора режима работы непрерывный/импульсный.

5 .1 .3 . Блок излучения представляет собой излучающую голов

ку на основе полупроводникового лазерного излучателя. Для 

исполнения РЖГА 944425.002-02 используются лазерные диоды 

красного диапазона излучения с длиной волны 0,64 - 0,78 мкм и средней 

мощностью от 0 до Юмйг. Для исполнения РЖГА 944425. 002 использу

ются лазерные диоды инфракрасного диапазона излучения с длиной 

волны 0,83 - 0,88 мкм и максимальной мощностью от 0 до 30мВт.

5 .1 .4 . Благодаря использованию сменного медицинского свето

водного инструмента аппарат "БИОЛАЗ" может применяться в следующих 

областях:

- рефлексотерапия;

- дерматология: нейродермит, экзема, красный плоский лишай, трофи

ческие язвы, ожоги и д р .;

- неврология: невралгия тройничного нерва, неврит лицевого нерва, 

дисциркуляторная энцефалопатия и др,;

- гинекология;

- оториноларингология: острые и хронические воспалительные заболе

вания ЛОР-органов;

- артрология: ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз и др .;

- урология: хронический простатит, импотенция и д р .;

- стоматология: пародонтоз, афтозный стоматит и др. ;

- травматология и ортопедия;

- ревматология;

- неинвазивные методики лечения заболеваний внутренних органов;

- реабилитация и спортивная медицина
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1 - узел излучателя с внутренним оптическим согласователем;

2  -  м е сто  крепления световодного инструмента; 3 - переключатель 

режима работы фотоприемника; 4 - прибор контроля мощности опти

ческого излучения; 5 - фотоприемник; 6 - регулятор мощности 

излучения; 7 - кнопка ПУСК; 8 - кнопка СТОП; 9 - кнопка ЧАСТОТА; 

10 - кнопка ВРЕМЯ; 11 - индикатор лазерного излучения.

Рис. 1
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6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Питание аппарата "БИОЛАЗ" осуществляется от сети 

переменного тока напряжением (220 +-22) В частотой 50 Гц.

б. 2. По электробезопасности аппарат соответствует требова

ниям ГОСТ Р 50267. О и выполняется по классу защиты 11 и типу К

6.3. По лазерной безопасности аппарат соответствует 

ГОСТ 12.1.040 и "Санитарным нормам и правилам эксплуатации лазеров" 

N 5804 для класса II по степени опасности генерируемого излучения.

6. 4. Техническое обслуживание аппарата и ремонтные работы

должны выполняться только при полностью отключенной электри

ческой сети и отсутствии пациента

6. 5. Ремонтные работы должны производиться лицами, имею

щими специальную подготовку.

6. 6. При работе с аппаратом соблюдают все меры предосто

рожности, предусмотренные Правилами работы со светолечебными 

физиотерапевтическими приборами, утвержденными Ю СССР, 1970 г. , 

а  также Санитарными правилами устройства и эксплуатации лазе

ров, утвержденными КЗ СССР, 1981 г.

6. 7. Не следует направлять лазерное излучение непосредствен

но в глаза и на бликующие поверхности окружающих предметов.

6. 8. При проведении лечебных процедур как пациент, так и 

медицинский персонал должны пользоваться специальными защитны

ми очками, входящими в комплект поставки.

6. 9. После транспортирования в условиях отрицательных 

температур аппарат должен быть выдержан при нормальных 

климатических условиях не менее 24 ч.
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7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

7.1. Аппарат извлеките из транспортной упаковки, расконсер

вируйте.

7. 2. Убедитесь в наличии полной комплектности аппарата.

7. 3. Выведите ручку регулятора мощности б в левое крайнее 

положение.

7. 4. Переведите переключатель 3 в положение ВНЕШ.

7.5. Подсоедините волоконно-оптический световод к разъему 1.

7. б. Включите шнур питания в сеть. Аппарат готов к работе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Эксплуатация аппарата может осуществляться лицами, озна

комившимися с настоящим техническим описанием.

8. 2. Подготовьте аппарат к работе в соответствии с пп. 7. 3-7. б 

настоящего технического описания.

8.3. Режимы работы определяются клиническими задачами.

8.4. Произведите санобработку лицевой панели аппарата, 

и излучающей головки.

8. 5. Установите непрерывный режим работы лазера кнопкой 9.

8. б. Установите какое-нибудь значение времени работы лазера 

кнопкой - 10 (например 2). При последовательном нажатии кнопки 

10 время меняется от 1 до 8 мин. Положение, когда не светится 

ни один индикатор режима ВРЕМЯ, соответствует бессрочному времени 

работы лазера и его отключение производится нажатием кнопки 8 

(СТОП). Нажатием этой кнопки можно выключить лазер при любом 

установленном времени таймера

8. 7. Нажатием кнопки 7 ( ПУСК) включите лазер.
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8. 8. Поднесите торец световодного инструмента к окну фото
приемника 5.

8. 9. Вращением ручки 6 установите по шкале прибора 4 требуе
мое значение мощности оптического излучения (с учетом прилагаемой 
калибровочной таблицы).

8.10. Переведите переключатель 3 в положение ВНУТР и запомните 
показания прибора 4.

8.11. Выключите лазер кнопкой 8 и, не меняя положения регулятора 
мощности б, установите значения параметров ЧАСТОТА и ВРЕМЯ.

8.12. Для проведения сеанса лазерной терапии поднесите торец свег1 
водного инструмента к области воздействия и нажмите кнопку 7 (ПУСК). 
Контроль уровня мощности оптического излучения в этом случае произво
дится по показаниям внутреннего фотоприемника: положение переключа
теля 3 - ВНУТР должно соответствовать значению, зафиксированному в
п. 8.10.

8.13. По истечении установленного таймером времени лазер отклю
чается автоматически и звучит непрерывный сигнал. Если необходимо 
досрочно выключить лазер, достаточно нажать кнопку 8.

8.14. Для повторения сеанса с выбранным режимом работы достаточ
но нажать кнопку 7, предварительно отключив звуковой сигнал нажатием 
кнопки 8.

8.15. После окончания сеанса вывести ручку регулятора мощности б 
в левое крайнее положение и вынуть адаптер из сети.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕЛЕНИЯМ ШКАЛЫ 

------------ 1-------- 1-------- 1---- т
Деления
шкалы

Мощность 
излуче
ния, мВт

0,5 1,0 1.5 2 ,0 2,5
-------1-------- 1-------
3,0 | 3,5 | 4 ,0 4,5 | 5,0
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно 

проводите техническое обслуживание, пользуясь при этом 

настоящим техническим описанием.

9. 2. При всех видах технического обслуживания соблюдайте 

меры безопасности, указанные в разделе "Указание мер безопаснос

ти" и в настоящем разделе.

9.3. Виды технического обслуживания, их периодичность и 

содержание работ, а также технические требования, средства и 

методы проведения технического обслуживания приведены в табл. 2.

9. 4. В случае обнаружения при техническом обслуживании 

несоответствия аппарата техническим требованиям, указанным в 

табл. 2, дальнейшая эксплуатация не допускается и он подлежит 

ремонту или замене.

9. 5. На техническое обслуживание аппарат предъявляйте вместе 

с настоящим паспортом.

9. 6. О проведении технического обслуживания сделайте запись 

в разделе "Учет технического обслуживания” настоящего паспорта.
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Таблица 2

Вид техни Кем выпол- [Содержание работ. Мето- Технические

ческого няется,пе- |ды и средства проведения требования

обслуживания риодичность(технического обслуживания

Техническое
1

Выполняется| Проверка технического со-

обслуживание лицами, за-|стояния. Внешним осмотром

при исполь нимающими- |без применения специально-

зовании ся эксплуа-|го инструмента проверьте:

тацией ап- |

парата,еже-|1. Исправность и прочность Фиксация сете

дневно | фиксации сетевого шнура вого шнура в

перед нача-| сетевой вилке и

лом работы | кожухе должна

1 исключать про

1 кручивание

1 шнура

12. Наличие сигнала лазерно- Должен загорать

I го излучения ся индикатор

|3. Мощность на выходе Величина мощ

1 ности должна

1 быть не менее

1 указанной

1 в п. 3. 2 настоя
| щего описания
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Продолжение таблицы 2

Вид техни Кем выпол Содержание работ. Мето | Технические

ческого няется, пе ды и средства проведения | требования

обслуживания риодичность технического обслуживания 1
1

Периодичес Специали Внешним осмотром без при
1

1
кое техниче стами ре менения специальных 1
ское обслу монтных средств 1
живание предприятий проверьте: 1

один раз в 1
шесть меся 1. Состояние лакокрасочных I На корпусе не

цев и гальванических покры (должно быть

тий надписей на корпусе I вмятин, царапин,

(следов ржавчины

|и т.п . Надписи

(на аппарате дол-

(жны быть четкими

2. Надежность контактных (Контактные сое

соединений монтажных динения монтаж

проводов ных проводов с

|контактными

|площадками

(должны быть

|надежными

3. Проверка работоспособ 1
ности по пп. 3 .1 ,3 . 2 1

Ш лит у° < }о к ум . п о д п  ш ж
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

И СП0С0Ш ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень возможных неисправностей . вероятные причины 

и способы их устранения приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование неисправ- | Вероятная причина | Способ устранения

ности, внешнее проявле- |

ние и дополнительные | 1
признаки |

При нажатии кнопки ПУСК | Неисправен сетевой ¡Заменить сетевой

не высвечивается индика- | адаптер или свето- (адаптер или свето

тор 11 |диод
1

диод

1
Мощность на выходе (Неисправен лазерный (Заменить лазерный

менее указанной в п. 3 .2 1 излучатель |излучатель
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11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

11.1. Общие положения

11.1.1. Текущий ремонт производится в случае отказа аппарата 

с целью восстановления его работоспособности.

11.1.2. Текущий ремонт должен производиться ведомственными 

специалистами по ремонту электро-радио и лазерной аппратуры.

11.1. 3. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные 

в разделе б настоящего технического описания и настоящем разделе.

11.2. Содержание текущего ремонта

11.2.1. Текущий ремонт включает следующие технологические 

этапы:

1) обнаружение и отыскание неисправностей;

2) разборка изделия;

3) устранение неисправностей и сборка изделия;

4) проверка работоспособности аппарата после ремонта

11.3. Обнаружение и отыскание неисправностей аппарата произ

водится в соответствии с разделом 10 настоящего технического опи

сания.

11.4. Разборка аппарата

11. 4.1. При наличии признаков неисправности отсоедините 

вилку сетевого шнура от сетевой розетки и разберите аппарат.

11.5. Устранение неисправностей

11.5.1. При устранении неисправностей пользуйтесь традицион

ными методами ремонта электро-радио и лазерной аппаратуры.

11. б. Проверка работоспособности аппарата после ремонта

11.6.1. Произведите проверку работоспособности аппарата 

по пп. 7. 3-7. б, 8 .5-8 .15 настоящего технического описания.
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12. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1. Упаковка по ГОСТ Р 50444-92.

12. 2. Перед упаковыванием металлические поверхности аппара

та должны быть обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014-78 

для условий хранения 1; ВЗ-1, ВУ-5. Срок защиты - 5 лет.

12. 3. Каждый аппарат вместе с принадлежностями и эксплуата

ционной документацией должен быть уложен в футляр.

12.4. Для транспортирования футляры с аппаратами должны 

быть уложена в фанерные ящики типа II-2 или III  по ГОСТ 5959-80.

В качестве заполнителя может быть использован гофрированный картон 

по ГОСТ 7376-84 или древесная стружка по ГОСТ 5244-79.

12. 5. В каждый ящик с аппаратами должен быть вложен упако

вочный лист по ГОСТ Р 50444-92.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1 Аппарат должен храниться в закрытом помещении при 

температуре от 50 до минус 50 "С и относительной влажности до 

80 % при температуре окружающего воздуха 25 "С.

В воздухе не должно содержаться примесей, вызывающих 

коррозию.
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14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат лазерный терапевтический

'БИОЛАЗ* .заводской номер.

(обозначение)

соответствует техническим условиям ТУ 944425-002-17852374-94 

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска. М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

Аппарат лазерный терапевтический

"БИОЛАЗ" заводской номер, 

(обозначение)

подвергнут___________________

(наименование или шифр предприятия, производившего 

консервацию)

консервация согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по 

эксплуатации

Дата консервации____________________  М. И

Срок консервации___________________

Консервацию произвел_______________

( подпись) 

Изделие после консервации принял.

(подпись)
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16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

А ппарат лазерны й тер а п ев ти ч е ск и й

"БИОЛАЗ" заводской номер. 

( обозначение)

упакован____________________

(наименование или шифр предприятия, производившего

упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документа

цией.

Дата упаковки______________ ________  М. П.

Упаковку произвел__________________

( подпись) 

Изделие после упаковки принял.

(подпись)

М П п о д п . /и ж
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17. ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

17.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата тре

бованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня 

ввода аппарата в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготов

ления.

17. 3. В течение гарантийного срока предприятие - изготови

тель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его части 

по предъявлении гарантийного талона (Приложения 1, 2, 3 ).

17. 4. По вопросам ремонта и эксплуатации следует обращать

ся в гарантийную мастерскую.
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18. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

18.1. В случае отказа аппарата или неисправности его в пе

риод действия гарантийных обязательств, а также обнаружения не

комплектности при его приемке владелец аппарата должен направить в 

адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осущест

вляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: 

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому 

должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляю

щего гарантийное обслуживание, номер телефона ; 

дефектную ведомость; 

гарантийный талон.

18. 2. Все предъявленные рекламации регистрируются потре

бителем в табл. 4.
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Таблица 4

Дата отка-| Количество |

за  или | часов рабо-|

возникло- | ты аппарата!

вения не- | до возник- |

исправ- | новения от-|

ности | каза или |

неисправ- |

ности | 
11 1 

1 1 

1 1

Краткое со

держание не

исправности

Дата нап

равления 

рекламации

Меры, при

нятые по 

рекламации

При

меча

ние

тм\№ >

!1

падл цст
го ст  2. /О б - ¿ а
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19. МАРКИРОВАНИЕ

$

19.1. Маркировка по ГОСТ Р 50444-92.

19. 2. На каждом аппарате должна быть прикреплена таблич

ка по ГОСТ 12969-67, на который должны быть указаны:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) обозначение типа аппарата ”БИ0ЛАЗ” ;

3) номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя 

при необходимости;

4) номинальное напряжение сети;

5) потребляемая мощность при номинальном режиме работы;

6) год выпуска изделия (или две последние цифры);

7) обозначение настоящих технических условий;

8) Лазерная опасность - II класс.

19. 3. Лицевая панель аппаратов должна быть маркирована 

знеком лазерной опасности в соответствие с ГОСТ 12. 4. 026-76.

19. 4. На каждой коробке должен быть наклеен ярлык.

На ярлыке должны быть указаны:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) наименование изделия;

3) число изделий;

4) год и месяц упаковывания;

5) обозначение настоящих технических условий;

19. 5. Транспортная маркировка грузовых мест - по ГОСТ 

14192-77. На ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки, 

соответствующие значениям: "Осторожно, хрупкое!” , ”Верх, 

не кантовать” , ”Боится сырости” .

Транспортная маркировка должна быть нанесена по трафарету 

или должна наноситься штемпелеванием черной водостойкой краской.
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20. УЧЕТ РАБОТЫ

20.1. Формы учета работы приведены в табл. 5 и табл. б .

Таблица 5

| Наименова-| Цель | Источник! Время | Время | Продолжи

Лата | ние блока | включе | питания | вклю | выклю-| тельность

| или уст- | ния в 1 1 чения | чения | работы

ройства работу

изм лист№ Ш у м .
Г 0 С Т 2 . /0 6  -  5 4

подл. ¿ют
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Таблица б

Меся

цы

Итоговый учет работы по годам

19

Кол-во

часов

Итого 

с на

чала 

экс

плуа

тации

Под

пись

19 г.

Кол-во

часов

Итого 

с на

чала 

экс

плуа

тации

Под

пись

19

Кол-во

часов

Итого 

с на

чала 

экс

плуа

тации

Под

пись

/ / З М / Ш * /° до к ум .
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21. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отка Характер Причина не Принятые ме Должность, I Приме

за изделия ( внешнее исправности ры по устра фамилия и |чание

или его проявле ( отказа), нению неисп подпись ли

составной ние) не количество равности, ца, ответст

части исправ часов рабо расход ЗИП и венного за

ности ты отказав отметка о устранение

шего элеме направлении неисправ

нта изделия рекламации ности

ГОСТ 2  /0 6 -  5 а
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22. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата Вид технического 

обслуживания

Замечания о техническом 

состоянии

Должность, фа

милия и под

пись ответст

венного лица

ГОСТ 2. /0 6 -  5  С?
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2 3 . ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

N

Проверяемые характе

ристики

Наиме

нование 

и еди

ница 

измере

ния

Величина

номи

наль

ная

преде

льного

откло

нения

Дата проведения измерений

19 г.

Факти

ческая

вели

чина

Замерил 

( долж

ность, 

под

пись)

19 г.

Факти

ческая

вели

чина

Замерил

(долж

ность,

под

пись)

19 г.

т ~
Факти

ческая

вели

чина

Замерил

(долж

ность,

под

пись)

т ш п

1

подгГ цате
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24. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕНЕ 

ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Составная Причи Количе Наиме Вновь Наиме Вид Дата,должность

часть изделия на вы ство ча нова уста- нова ре фамилия и под

хода сов (ци ние нов- ние мон пись ответстi
Наиме-|Завод- из клов, ремон лен- ремон та венного лица

нован-|ской строя опера тных ная тного г
ие и |номер ций, работ часть органа произ-|приняв-

обоз- | смен) до водив-|шего из

наче- | ремонта шего |ремонта

ние | 

1 

1

или

замены

ремонт! 

(заме-| 

ну) 1

изм Ш ) Ф д о к у м . п о д п .
Т о с г г .  / о д  -  i  а

д а те
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ремонт (замену) в течение гарантийного срока

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изделие

Аппарат лазерный терапевтический "БИОЛАЗ*

(наименование и тип изделия)

ТУ 944425-002-17852374-94

(номер ГОСТ или ТУ)

Номер и дата выпуска.

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введен в эксплуатацию__________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием.

города.

Подпись и печать руководителя 

ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя 

учреждения владельца

гяст 2 . /Об-5а
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