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ИНСТРУКЦИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ

Реагентов in vitro для иммуногистохимии: ДНК зонды ФИШ, 

наборы для окрашивания Artisan, наборы ИФА, буферы и растворы,

вспомогательные материалы

Фирма-производитель-«Вако Denm ark A /S», Дания.

Фирма-заявитель- З А О  « А М Т Е О  М » , Россия

С оответствует требованиям  национальных стандартов

Г О С Т  Р  51088-97 

Г О С Т  Р  51352-99
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стр. 2

Назначением изделий является обеспечение проведения реакции 

антиген-антитело в лабораторных условиях.

Краткое описание: высокочувствительный метод качественного 

определения клеточных антигенов и кодирующего их 

генетического материала в парафиновых и/или замороженных 

срезах тканей и биологических жидкостях:

- ДНК зонды
- наборы ИФА
- наборы для специального окрашивания

Показатели Методы Нормы
О писание Визуально высокочувствительный метод 

качественного определения 
клеточных антигенов и 
кодирующего их генетического 
материала в парафиновых 
и/или замороженных срезах 
тканей и биологических 
жидкостях

Принцип Реакция антиген-антитело на 
парафиновых или замороженных 
срезах тканей, а такж е на 
цитологических мазках

чувствительн ость и 
специф ичность

Клин ическая чувствительн ость : 
1 П / (1 П + 9 ) = 92.5% 
Кли н и ческая специф ичность: 
76/(76+4)=95.0%

Точность Клин ическая точность: 
(111+76)7200-93.5%

Расш иф ровка
результатов

Ви зуальн о Кон ечны м  продуктом является 
окраш енный препарат для 
дальнейш ей визуальной оценки при 
помощ и биологического
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стр. J

микроскопа светлого поля. Оценка 
производится врачом- 
патоморфологом.

Уп аковка Ф лакон  ем костью  от 5 до 50 мл, 
содержащ ий от 0,2 до 11 мл 
концентрированных или готовых к 
применению  антител.

М аркировка В  соответствии с Ф С П
Транспортирование В  темном месте при температуре от 

+2'’С  до + 8 Т
Хранение К а к  и транспортировка
Срок годности При соблю дении температурного 

режима хранения -  от 12 до 24 
месяцев, в открытом  виде -  от 80 до 
90 %  срока годности при 
ограниченном воздействии с 
окруж аю щ им  воздухом

Назначением изделий является обеспечение проведения реакции 

антиген-антитело в лабораторных условиях.

О п и сан и е .

Н азначением  изделий является обеспечение проведения реакции 

антиген-антитело в лабораторных условиях.

Краткое описание: вы сокочувстви тельны й  метод качественного определения 

клеточны х антигенов в парафиновых и/или замороженных срезах тканей и 

опухолей различного генеза:

- ш ирокий спектр моно- и поликлональных антител, тест-системы, 

предназначенные для исследований тканевы х срезов и клеточны х мазков

- систем ы  визуализации

- диагностика и прогнозирование рака молочной железы : низкомолекулярные 

цитокератины , антитела к рецепторам эстрогена и прогестерона и другие
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стр. 4

маркеры, позволяю щ ие определить и прогнозировать течение процесса, 

определить объем  необходимой терапии

Н астоящ ие медицинские изделия прим еняю тся в клинико-диагностических 

лабораториях при патоморф ологических, им мунологических, 

гематологических и цитологических исследованиях. О сновны е типы  

лечебны х учреждений -  О нкологические диспансеры, О бластны е и Детские 

О бластны е Клинические больницы , крупны е Городские Клинические 

больницы , специализированные диагностические центры (например, 

им мунологические, онкологические, гематологические и т.п .), научны е 

центры, институты . Соискателям и научны х  званий изделия прим еняю тся в 

чисто научны х целях.

П о казател и  ч у в ств и те л ьн о сти , сп ец и ф и чн ости  и то чн о сти .

Клиническое сравнение

200 образов, поступивш их в гистологическую  лаборатории больницы, были 

протестированы  на наличие антигенов. Результаты  представлены в 

Таблице 1.

Тест 13С- 
м очевины
-ь - И то

го
О днош агов 
ый Н . 
pylo ri Тест

+ 111 4 115
- 9 76 85

И того 120 80 200

Клин ическая 
чувствительн ость : 
111/(111+9) =92.5% 
Клин ическая 
специф ичность: 
76/(76+4)=95.0% 
Клин ическая точность: 
(111+76)/200-93.5%

Кросс-реактивность
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Д убликаты  выборки с содержание следую щ их бактерий : Е . соИ, 

Staphylococcus aureus, Cam pylobacter co li, Enterococcus faecalis, или 

Cam pylobacter je jun i при концентрации -1*106 орг/мл и гемоглобин при 

0.5г/л были протестированы и дали отрицательные результаты  при тесте 

антигенаН . pylo ri 

П овторяем ость

Д есять отрицательных образцов фекалий и 10 образцов с положительной 

реакцией от низкой до высокой были проанализированы на наличие 

антигена Н . pylori в течение 10 последовательных дней. П ри повторном 

тестировании того же образца не было обнаружено изменений в 

интенсивности цвета.

Уровень определения

О бразцы, приготовленные из разбавленной суспензии разруш енного 

ультразвуком  антигена Н . pylori при концентрации О, 50, 100 и 150 нг/мл 

были протестированы  с помощ ью  тестовы х приборов, взяты х наугад из трех 

разных производственных партий.

У п а к о в к а

Уп аковка: флаконы от 5 до 50 мл, содержащ ие от 0,1 до 30 мл раствора 

У сло ви я хранения: в темном месте при температуре от +2"С до +8"С , для 

вспомогательных растворов -  комнатная температура.

У стой чи во сть и сроки хранения: при соблю дении температурного режима 

хранения -  от 12 до 24 месяцев, в открытом  виде -  от 80 до 90 %  срока

стр. 5
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стр. 6

годности при ограниченном воздействии с окруж аю щ им  воздухом.

М етоды  утилизации: обы чная утилизация нетоксичны х нерадиоактивных 

биологических материалов.

М а р к и р о в к а

Н а этикетке коробки должно бы ть указано: наименование фирмы-

производителя, наименование и адрес предприятия

дистрибью тора, товарный знак, телефон/факс, наименование

продукции, назначение, номер серии, дата изготовления, срок годности 

объем упаковочной единицы, условия хранения, регистрационный номер.

Граф ическое оформление маркировки коробок по РД  42-1100/1440-99-113

М аркировка транспортной тары  по Г О С Т  14192-96. Н а  внеш ней упаковке 

должна бы ть предупредительная надпись «Д ля диагностики IN  V IT R O »  

« В Е Р Х » , температурный реж им  хранения

Генеральный директор
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