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Инструкция по применению

Изделие

Используемые ма­
териалы

Показания

Ограничение в при­
менении

Хранение

Предупреждения:

Применение

Коннектор для безыгольного соединения

Полистирол (ПС), Акрилбутадиенстирол (АБС), Полиэтилен высокого давления (ПЭ-ВД), Поликарбонат 
(ПК)

Подсоединение шприцев к катетерам, инфузионным и трансфузионным системам без использования 
игл

Используйте только в соответствии с инструкцией.

Изделие в упаковке должно храниться при температуре 15 -  25°С при относительной влажности 50 -  
60% перед применением.
Берегите упаковку от прямых солнечных лучей.
При хранении в надлежащих условиях изделие может быть использовано до указанной даты (см. упа­
ковку).

Только для однократного применения 
Не стерилизовать повторно 
Не использовать при повреждении упаковке

1. Снимите белый защитный колпачок с винтового соединителя коннектора и накрутите его на винтовой 
соединитель катетера, инфузионной или трансфузионной системы.

2. Перед соединением шприца с коннектором, снимите с него синий защитный колпачок.
3. При подсоединении шприца к коннектору Ультрасайт клапан автоматически открывается.
4. При отсоединении шприца от коннектора клапан автоматически закрывается.
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Защитный колпачок Инфузионная заглушка

СС0123

B I B R A U N
В. B raun M d su n g e n  AG
Medical Division 
P. 0. Box 11 20 
D-34209 Melsungen 
Tel. +49(0)5661 71-0 
Fax +49(0)5661 7 1 27 77

ООО «Б. Браун Медикал»
г оспитальный Отдел 
А/я 34
196128, Санкт-Петербург 
Тел +7 (812)320 40 04 
Факс+7 (812)320 50 71

Инструкция по применению

Изделие

Используемые ма­
териалы 
Хранение

Показания

Предупреждения;

Применение

Заглушка для прерывания инфузии и закрытия соединений Люэр и Лкзэр лок с наружной резьбой 

полипропилен

Изделие в упаковке хранить при температуре 15 - 25°С, относительной влажности 50 - 60% перед при­
менением.
Берегите упаковку от прямых солнечных лучей.
При хранении в надлежащих условиях изделие может быть использовано до указанной даты 
(см. упаковку),

Инфузионная и трансфузионная терапия.

Не использовать при повреждении упаковке. Не стерилизовать повторно.

Установите защитный колпачок на соединитель с наружной резьбой и плотно закрутите
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