
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
REGISTRATION CERTIFICATE

ФС №2006/1493

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с 28 сентября 2006 года до 28 сентября 2016 года

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Инструменты эндохирургические с принадлежностями 
(см. Приложение на 9 листах).

п р о и зв о д и т е л ь  Olympus Winter & Ibe GmbH, ФРГ.

З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О  В  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
В Н Е С Е Н О  В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Е С Т Р  

И З Д Е Л И Й  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  И  М Е Д И Ц И Н С К О Й  Т Е Х Н И К И

Государственная регистрация предусматривает надзор за производством 
в целях обеспечения безопасности, качества, эффективности

зарегистрированных изделий л^^цияскоШ’11азначения и медицинской техники

Руководитель Федеральной 
по надзору в сфере здравоохр^ттця: 
и социального развития х I

2-

Р. У. Хабриев
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
ФС №2006/1493 Лист 1

I. ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ:
1. Клип-аппликатор: А5679, А56790А.
2. Клипсы: А5635 (1 8 x 6  шт.).
3. Низводитель узлов: WA56903A, WA63790A.
И. ИНСТРУМЕНТЫ КОЛЮЩИЕ:
1. ИглаВереша: 05151.1, 05152.1, А5150.1.
2. Троакар: А4781, А5552, А5563, А5564, А5565, А5670, А5688, А5690, А5692, 
А5761, А5816, А5817, А5821, WA58341L, WA58343L, WA58345S, WA58365S, 
WA58385S, WA70054A, WA70055A, WA70074A, WA70075A, WA70078A, 
WA70079A.
3. Трубка троакарная: А5550, А5560, А5561, А5562, А5815, А5820, А5822, 
А70976А, WA58142L, WA58149S, WA58169S, WA58189S, WA58241S,
WA58242A, WA70050A, WA70051A, WA70052A, WA70070A, WA70071A, 
WA70076A, WA70077A, WA70990A, WA70991A, WA70992A, WA70993A, 
WA70994A, WA70995A, WA58023L, WA58022L, WA58023A, WA58022A, 
WA58025L, WA58024L, WA58025A, WA58024A, А7832, WA58021L, WA58020L, 
WA58021A, WA58020A.
4. Стилет троакара: WA58011L, WA58007L, WA58011A, WA58006A, WA58007A, 
WA58012L, WA58014L, WA58012A, WA58013A, WA58014A, А7831, WA58009L, 
WA58010L, WA58008A, WA58009A, WA58010A, А2248, WA58015A, WA58016A.
5. Набор для надлобкового прокола А2251 в составе: А2246, А2247, А2248, А2249, 
А2250.
III. ИНСТРУМЕНТЫ РЕЖУЩИЕ И УДАРНЫЕ С ОСТРОЙ (РЕЖУЩЕЙ 
КРОМКОЙ):
1. ВЧ-электрод: А2183, А2189, А2193, А2195, А2203, A39508A, А4513, А4514, 
А4515, А4728, А4750, А4751, А4752, А4753, А4754, А4755, А4756, А6280, А6281, 
А6282, А6283, А6284, А6289, А6292, А6293, А6294, А6299, 00107, 00108, 00109,
ОО110, ОО111, ОО112, ОО113, ОО114, ОО115, 03461, WA22037A, WA22037C, 
WA22038A, WA22038C, WA22039A, WA22039C, WA22200D, WA22204D, 
WA22208D, WA22209D, WA22232D, WA22233D, WA22301D, WA22302D, 
WA22305D, WA22306D, WA22331D, WA22332D, WA22351A, WA22351C, 
WA22355A, WA22355C, WA47050A, WA47050C, WA47051A, WA47051C, 
WA47052A, WA47052C, WA47053A, WA47053C, WA47054A, WA47054C, 
WA47055C, WA47056C, А2583, А2425, А0275, А2426, А2664, АЗ 184, А3756, 
А22250С, АЗ 189, А3183, А3753, А3188, А3755, А3813.
2. Ножи: 02160, 02162, 03524, 03525, 03526, А7685, А7695, А7684, WA35055A, 
WA35057A, А7850, А7683, А7690, А7694, А7686, А7691, А3557, А3577, А2588, 
А2587, А2589, А3749, А3555, А3575, АЗ 187, А2497, А3556, А3576, А3559, А3599, 
АЗ 186, АЗ 558, А3574, А3748, А 7 8 5 ^ А Ш ^ Щ 5 4 , А7434, А7444, А7450, А7421,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения - ^  Хабриев
и социального развития

28 сентября 2006 года
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А7431, А7441, А7432, А7435, А7423, А7433, А7443, А7430, А7440, А7437, А7447, 
А7426, А7436.
3. Ножницы:
- Ножницы: А5861, 00129, А5763, А7863, А7864, А7865, А4617.
- Ножницы оптические А4678.
4. Рабочие элементы:
- Рабочий элемент: А4743, А4744, А4745, WA22060B, WA22061B, WA22066A, 
WA22366A, А3550, WA22067A, WA22367A, А2291.

- Рабочий элемент для трансанального телескопа: АЗ9509А.
5. Ручки:
- Ручки: А60210А, А60211А.
- Ручка для инструмента: WA51172А, WA51172L, WA51172S, WA51173А, 

WA51173L, WA51173S, WA60120A, WA60103A, WA60101C, WA39022A, А7680.
- Ручка, биполярная: А5398.
- Ручка, поворотная, с храповым механизмом: А6998.
- Ручка, поворотная, униполярная: А6997.
6. Уретеротом: 00216, 02161.
7. Электроды:
- Электрод нейтральный: А90003А.
- Электрод: WA90006A (50 шт.).
IV. ИНСТРУМЕНТЫ ОТТЕСНЯЮЩИЕ:
1. Ларингоскоп WA72000A с принадлежностями: блок управляющий для 
ларингоскопа: WA72010A; кабель управляющий для ларингоскопа: WA72005A.
2. Ретрактор, веерообразный: А5613.
V. ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЖИМНЫЕ:
1. Зажимы:
- Зажим: А5381, А5383, А5385, А53860А, А5387, А5389, А5391, А5393, А5395, 
А6421, А6422, А6423, А6424, А6821, A6822, WA64120L, WA64130A, WA64140A, 
WA64330A, WA64700A, WA64710A, WA64720A, WA64790A, WA66040A.
- Зажим пениса: 00227, 00228, 00229 (10 шт.).
2. Кюрета: А7687, А7688, А7692, А7851, А7853, А7689.
3. Обтюратор: WA22016A, WA22830A, WA22840A, А4742, А2284, А3560, 
WA33025A, А2662, А2283, А2287.
4. Щипцы:
- Щипцы: А65325А (рабочая часть А66320А, тубус А60901А, ручка А60211А), 
А63010А (рабочая часть А64010А, тубус А60800А, ручка А60100А), A63010L 
(рабочая часть A64010L, тубус A60800L, ручка А60100А), A63010S (рабочая часть 
A64010S, тубус A60800S, ручка А60100Д),?Д63013А (рабочая часть А64013А, 
тубус А60800А, ручка А60200А), А 6$Ш Ь (рабЬ^ая часть A64013L, тубус 
A60800L, ручка А60200А), А63013S ̂ рабрВД HactkА64013S, тубус A60800S,
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранении’: i  v  ̂ \ Р*У* Хабриев
и социального развития г ^
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ручка А60200А), А63015А (рабочая часть А64015А, тубус А60800А, ручка 
А60210А), А63020А (рабочая часть А64020А, тубус А60800А, ручка А60100А), 
А63023А (рабочая часть А64023А, тубус А60800А, ручка А60200А), А63025А 
(рабочая часть А64025А, тубус А60800А, ручка А60210А), А63030А (рабочая 
часть А64030А, тубус А60800А, ручка А60100А), А63033А (рабочая часть 
А64033А, тубус Á60800A, ручка А60200А), А63035А (рабочая часть А64035А, 
тубус А60800А, ручка А60210А), А63040А (рабочая часть А64040А, тубус 
А60800А, ручка А60100А), А63043А (рабочая часть А64043А, тубус А60800А, 
ручка А60200А), А63045А (рабочая часть А64045А, тубус А60800А, ручка 
А60210А), А63050А (рабочая часть А64050А, тубус А60800А, ручка А60100А), 
А63053А (рабочая часть А64053А, тубус А608ООА, ручка А60200А), А63055А 
(рабочая часть А64055А, тубус А60800А, ручка А60210А), А63060А (рабочая 
часть А64060А, тубус А60800А, ручка А60100А), А63063А (рабочая часть 
А64063А, тубус А60800А, ручка А60200А), А63065А (рабочая часть А64065А, 
тубус А60800А, ручка А60210А), А63070А (рабочая часть А64070А, тубус 
А60800А, ручка А60100А), А63073А (рабочая часть А64073А, тубус А60800А, 
ручка А60200А), A63G75A (рабочая часть А64075А, тубус А60800А, ручка 
А60210А), А63080А (рабочая часть А64080А, тубус А60800А, ручка А60100А), 
А63083А (рабочая часть А64083А, тубус А60800А, ручка А60200А), А63085А 
(рабочая часть А64085А, тубус А60800А, ручка А60210А), А63090А (рабочая 
часть А64090А, тубус А60800А, ручка А60100А), А63093А (рабочая часть 
А64093А, тубус A6Ó800A, ручка А60200А), А63095А (рабочая часть А64095А, 
тубус А60800А, ручка А60210А), А63100А (рабочая часть А64100А, тубус 
А60800А, ручка А60100А), А63103А (рабочая часть А64103А, тубус А60800А, 
ручка А60200А), А63105А (рабочая часть А64105А, тубус А60800А, ручка 
А60210А), А63110А (рабочая часть А64110А, тубус А60800А, ручка А60100А), 
А63113А (рабочая часть А64113А, тубус А60800А, ручка А60200А), А63115А 
(рабочая часть А64115А, тубус А60800А, ручка А60210А), А63120А (рабочая 
часть А64120А, тубус А60800А, ручка А60100А), A63120S (рабочая часть 
A64120S, тубус A60800S, ручка А60100А), А63123А (рабочая часть А64123А, 
тубус А60800А, ручка А60200А), A63123S (рабочая часть A64123S, тубус 
A60800S, ручка А60200А), А63125А (рабочая часть А64125А, тубус А60800А, 
ручка А60210А), А63310Á (рабочая часть А64310А, тубус А60800А, ручка 
А60101А), A63310S (рабочая часть A64310S, тубус A60800S, ручка А60101А), 
А63313А (рабочая часть А64313А, тубус А60800А, ручка А60201A), A63313S 
(рабочая часть A64313S, тубус A60800S, ручка А60210А), А63315А (рабочая часть 
А64315А, тубус А60800А, ручка А60211А), А63320А (рабочая часть A64320A, 
тубус А60800А, ручка А60101 А), А6332fiL (рабочая часть A64320L, тубус 
A60800L, ручка А60101 A), A 6 3 3 2 0 § 4 fa § p ^ ^ to b  A64320S, тубус A60800S, 
ручка А60101 А), А63323А (р а б о ч ^ |Й ^ ^ Й !б ^ |ж , тубус А60800А, ручка
Руководитель Федеральной службы; ‘ |  7
по надзору в сфере здравоохранение ^  ^  Р.У.Хабриев
и социального развития
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И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

28 сентября 2006 года 4

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru
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А60201А), A63323L (рабочая часть A64323L, тубус A60800L, ручка А60201 А), 
A63323S (рабочая часть A64323S, тубус A60800S, ручка А60201А), А63325А 
(рабочая часть А64325А, тубус А60800А, ручка А60211А), А63340А (рабочая 
часть А64340А, тубус А60800А, ручка А60101А), А63343А (рабочая часть 
А64343А, тубус А60800А, ручка А60201А), А63345А (рабочая часть А64345А, 
тубус А60800А, ручка А60211 А), А63610А (рабочая часть А64610А, тубус 
А60800А, ручка А60101 A), A63610L (рабочая часть A64610L, тубус A60800L, 
ручка А60101А), A63610S (рабочая часть A64610S, тубус A60800S, ручка 
А60101 А), А6361 ЗА (рабочая часть А64613А, тубус А60800А, ручка А60201А), 
A63613L (рабочая часть A64613L, тубус A60800L, ручка А60201А), A63613S 
(рабочая часть A64613S, тубус A60800S, ручка А60201А), А63615А (рабочая часть 
А64615А, тубус А60800А, ручка А60211А), А63620А (рабочая часть А64620А, 
тубус А60800А, ручка А60101 А), А63623А (рабочая часть А64623А, тубус 
А60800А, ручка А60201А), А63625А (рабочая часть А64625А, тубус А60800А, 
ручка А60211 А), А63810А (рабочая часть А64810А, тубус А60800А, ручка 
А60101А), A63810L (рабочая часть A64810L, тубус A60800L, ручка А60101А), 
A63810S (рабочая часть A64810S, тубус A60800S, ручка А60101А), А63813А 
(рабочая часть А64813А, тубус А60800А, ручка А60201А), A63813L (рабочая 
часть A64813L, тубус A60800L, ручка А60201А), A63813S (рабочая часть 
A64813S, тубус A60800S, ручка А60201А), А63815А (рабочая часть А64815А, 
тубус А60800А, ручка А60211А), А63820А (рабочая часть А64820А, тубус 
А60800А, ручка А60101 A), A63820L (рабочая часть A64820L, тубус A60800L, 
ручка А60101 A), A63820S (рабочая часть A64820S, тубус A60800S, ручка 
А60101А), А63823А (рабочая часть А64823А, тубус А60800А, ручка А60201 А), 
A63823L (рабочая часть A64823L, тубус A60800L, ручка А60201A), A63823S 
(рабочая часть A64823S, тубус A60800S, ручка А60201А), А63825А (рабочая часть 
А64825А, тубус А60800А, ручка А60211А), А63830А (рабочая часть А64830А, 
тубус А60800А, ручка А60101А), А63833А (рабочая часть А64833А, тубус 
А60800А, ручка А60201А), А63835А (рабочая часть А64835А, тубус А60800А, 
ручка А60211А), А63840А (рабочая часть А64840А, тубус А60800А, ручка 
А60101А), А63843А (рабочая часть А64843А, тубус А60800А, ручка А60201 А), 
А63845А (рабочая часть А64845А, тубус А60800А, ручка А60211 А), А65020А 
(рабочая часть А66020А, тубус А60900А, ручка А60100А), А65023А (рабочая 
часть А66023А, тубус А60900А, ручка А60200А), А65025А (рабочая часть 
А66025А, тубус А60900А, ручка А60200А), А65050А (рабочая часть А66050А, 
тубус А60900А, ручка А60100А), А65053А (рабочая часть А66053А, тубус 
А60900А, ручка А60200А), А65055А (рабочая часть А66055А, тубус А60900А, 
ручка А60210А), А65060А (рабочая часть А66060А, тубус А60900А, ручка 
А60100А), А65 063А (рабочая часть A66063AfCy6yc А60900А, ручка А60200А),
А65065А (рабочая часть А66065А^^бус Аё09Шф., ручка А60100А), А65070А 
Руководитель Федеральной службы ■'  ■." ' ’л.
по надзору в сфере здравоохращщя ' ^  ^  Р.У. Хабриев
и социального развития

28 сентября 2006 года Ч  :г> ?  г  ^
■'Ч.'

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru
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(рабочая часть А66070А, тубус А60901А, ручка А60100А), А65073А (рабочая 
часть А66073А, тубус А60901А, ручка А60200А), А65075А (рабочая часть 
А66075А, тубус А60901А, ручка А60210А), А65310А (рабочая часть А66310А, 
тубус А60901А, ручка А60101 А), А65313А (рабочая часть А66313А, тубус 
А60901А, ручка А60101А), А65315А (рабочая часть А66315А, тубус А60901А, 
ручка А60211А), А65320А (рабочая часть А66320А, тубус А60901А, ручка 
А60101 А), А65з23А (рабочая часть А66323А, тубус А60901А, ручка А60201 А), 
WA63120L (рабочая часть WA64120L, тубус A60800L, ручка А60100А),
WA63123L (рабочая часть WA64123L, тубус A60800L, ручка А60200А),
WA63125L (рабочая часть WA64125L, тубус A60800L, ручка А60210А), 
WA63130A (рабочая часть WA64130A, тубус А60800А, ручка А60100А),
WA63133А (рабочая часть WA64133А, тубус А60800А, ручка А60200А), 
WA63135A (рабочая часть WA64135A, тубус А60800А, ручка А60210А), 
WA63140A (рабочая часть WA64140A, тубус А60800А, ручка А60100А),
WA63143А (рабочая часть WA64143A, тубус А60800А, ручка А60200А),
WA63145А (рабочая часть WA64145A, тубус А60800, ручка А60210А),
WA63330A (рабочая часть WA64330A, тубус А60800А, ручка А60101А), 
WA63333A (рабочая часть WA64333A, тубус А60800А, ручка А60201А), 
WA63335A (рабочая часть WA64335A, тубус А60800А, ручка А60211А), 
WA65040A (рабочая часть WA66040A, тубус А60900А, ручка А60100А), 
WA65043A (рабочая часть WA66043A, тубус А60900А, ручка А60200А), 
WA65045A (рабочая часть WA66045A, тубус А60900А, ручка А60210А), А7862, 
А7860, А7872, А7871, А7873, А7870, А7881, А7882, А7880, А7883, А7790, А7791, 
А3661.
- Щипцы биопсийные: А4616, А4679, А5762, 00123, 00124, А2423, А2499, А7793, 
А3651, А3658.
- Щипцы биполярные: А5380, А5382, А5384, А53850А, А5386, А5388, А5390, 
А5392* А5394, A5777, WA64120C, WA64200C, WA64050C, WA64210C, 
WA64320C, WA64310C, WA64121C, WA64201C, WA64051C, WA64211C, 
WA64321C, WA64311C, WA63320C, WA63310C (рабочая часть WA64310C, ручка 
А60100А, колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус А60800А), 
WA63321C (рабочая часть WA64321C, ручка А60100А, колпачок защитный 
А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус A60800L), WA63311C (рабочая часть 
WA64311C, ручка А60100А, колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), 
тубус A60800L).
- Щипцы вращающиеся: А65 71.
- Щипцы захватывающие: А4618, А4667, А5651, А5656, А5698, A5775, А5776,
А5864, А5865, А6221, А6222, А6223, А627ЦА6272, 00121, 00122, 00125, 00185, 
00186, WA56090L, WA56098L, W A 6 |f f® 1 ^ ^ 3 7 1 8 A , WA63728A, WA63050C 
(рабочая часть WA64050C, ручка защитный А03440А (Зшт.),
Руководитель Федеральной слуэ01%у ' ь >
по надзору в сфере здравоохранения / • У У  ~ ^  Хабриев
и социального развития ^
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А03442А (Зшт.), тубус А60800А), WA63051C (рабочая часть WA64051C, ручка 
А60100А, колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус A60800L), 
А2427, WA63120C (рабочая часть WA64120C, ручка А60100А, колпачок 
защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус А60800А), WA63200C (рабочая 
часть WA64200C, ручка А60100А, колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А 
(Зшт.), тубус А60800А}, WA63210C (рабочая часть WA64210C, ручка А60100А, 
колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус А60800А),
WA63121C (рабочая часть WA64121C, ручка А60100А, колпачок защитный 
А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус A60800L), WA63201C (рабочая часть 
WA64201C, ручка А60100А, колпачок защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), 
тубус A60800L), WA63211C (рабочая часть WA642Î 1C, ручка А60100А, колпачок 
защитный А03440А (Зшт.), А03442А (Зшт.), тубус A60800L), А2580, А2592, 
А3763, А2500, А2422, WA63819A, WA63817A, А3656, WA63815A, А2421, 
WA63810A, WA63813A, AG375, А2424.
VI. ИНСТРУМЕНТЫ ЗОНДИРУЮЩИЕ:
1. Баллон для дилятации: WA95040A, WA95042A, WA95044A, WA95046A, 
WA95048A, B-400N-0420, B-400N-0440, B-400N-0620, B-400N-0640, B-400N-0830.
2. Бужи: 00225, 00226, 01150, 01170, WA33027A.
3. Дилятатор: А5551, А5818.
4. Канюля: А5138, А5482, А5640, 00126, 00321, А7535, А0432.
5. Зонды:
- Зонд для литотриптера: А2339, А9411.
- Зонд для пальпации: А5250, А5270* А5764, А7693.
- Зонд внутриматочный: А4668, А4669, А4670.
- Зонд: WA25380A, А2538, WA25370A, WA25360A, А2536, А2535, А2529, А2539, 
WA02349A, WA02332A, WA02335A, А2335, WA02337A, А2331, WA09408A, 
А2325, WA09406A, А2537, А2349, А2332, А2336, А2337, А2304, А2302, А2301.
6. Тубусы:
- Тубус: А5206, А2282, А2660, WA22850A, А3554, А2247, А2661, А2281, 
WA33035A, А3552, WA33037A, А3551, WA33038A, А2217, А2218.
- Тубус биполярный: А5396, А5397.
- Тубус внешний: А4740, WA22018A, WA22019A, WA22810A.
- Тубус внутренний: А4741, А5399, А5400, WA22017A, WA22017T, WA22820A.
- Тубус для Â5226A: А5227.
VII. ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ:
1. Видеотелескопы:
- Видеотелескоп: WA50002L, WA50120A, WA50010A, WA50012A, WA50012L, 
WA50014L, WA50004L, WA50020B, WA50022B, WA50121A.
- Видеотелескоп в комплекте с контейнером^А593 80А: А50000А, А50001 А, 
А50002А, А50003А, А50020А, А 50Ш А /А 50(Щ д, А50023А.
Руководитель Федеральной \
по надзору в сфере здравоохранения Хабриев
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2. Уретероскопы:
- Уретероскоп в комплекте с контейнером А5961: WA02943A, WA02944A, 
WA02946A.
- Уретероскоп в комплекте с контейнером А5961, уплотнительным колпачком 
WA00387A (10шт.), и ирригационным портом WA00395A: А22940А, А2940А, 
А2941А, А2948А, A2949A, WA29041A, WA29049A, WA29040A, WA29048A.
- Уретероскоп в комплекте с контейнером А5961, уплотнительным колпачком 
WA00387A (10шт.) и ирригационным портом WA00396A: А22942А, А2942А, 
WA29042A.
- Уретероскоп в комплекте с контейнером А59383А, уплотнительным колпачком 
WA00387A (10шт.) и ирригационным портом WA00395A: WA50200A.
3. Телескопы:
- Телескоп: А2021А, А2023А, А2027А, А5226А, А5240А, А70940А, А70941А, 
А70942А, А70960А, А70961А, А70962А, А70963А, А7504А, А7505А, А7506А, 
А7507А, WA52005A, WA52006A, WA53000A, WA53005A, WA53010A, 
WA70000A, WA70005A, WA70010A, WA70015A, WA70020A, WA70021 А, 
WA70025A, А2016А, WA20021A, WA20016A, А81032А, WA20023A, WA20018A, 
WA33036A.
- Телескоп А3336А в комплекте с клапаном АЗ342.
- Телескоп в комплекте с клапаном А52011А: А52000А, А52001 А.
- Телескоп в комплекте с контейнером АО5961 А: АЗ7025А, А46700А.
- Телескоп в комплекте с контейнером WA05990A: А2016А, А2018А, А22000А, 
А22001А, А22002А, А22003А, А22004А, А22005А, А4881А, А4884А, А4885А, 
А5182А, А5183А, А5187А, А5188А, А5194А, А5195А, А5196А, А5281А, А5282А, 
А5294А, А5295А, А5296А, А5297А, А5298А, А5299А, WA50372B, WA50373B, 
WA50374B.
- Телескоп в комплекте с контейнером WA05990A и защитной трубкой А0547: 
А4672А, А4673А, А4674А, А4676А, А4677А.
- Телескоп с защитной трубкой: АЗ764А, АЗ765А.
- Телескоп трансанальный: А39501А.
4. Цистоскоп в комплекте с контейнером А05961 А: А20917А, А20918А, А20919А, 
А37026А, А37027А.
VIIL ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИМ 
ИНСТРУМЕНТАМ:
1. Адаптеры: А0100, А0101, А0104, А0266, А02958А, А0331, А0398, А3021,
АЗ040, А3066, А39507А, А4889, А9043, 00103, 00161, 00162, 00164, 00178, 
00242, 00322, 00323, 00332, WA37025B, WA40606A, WA40607A, WA40608A, 
WA81021A, А0394, WA22870A, WA33024A, WA33026A, А3408, А3655, А0465, 
А0436, WA33039A, А0464, А3022, АДО9у WA00331A, WA03021A, WA03022A, 
WA03023A, АЗ056, АЗО 68, А0460^С330, А ЗШ , А0461.
Руководитель Федеральной слуфбй У X
по надзору в сфере здравоохраНецщ х ^  Хабриев
и социального развития
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2. Бандаж, эластичный, перфорированный: А90005А.
3. Баллон для газа: А4659, А4663.
4. Бутыль стеклянная: А4062.
5. ВЧ-кабель: А0130.2, А0335.1, А0355, А0357, А0358, А03900А, А03901А, 
А03902А, А03903А, А0391, А0392, А0393, А5377, А5378, А5379, А90004А,
00120.1, 05120.1, WA00013A, 00147.1, А5129.1, А5121.1, А0139.2, А0336.1, 
А2357, WA25365A, А5130.
6. Груша медицинская специальная: 03961, 03665.
7. Держатель для телескопа автоклавируемый: WA95204A.
8. Диск стабилизационный: А2246.
9. Колба для шприца: 00251, 00252.
10. Колпачок уплотнительный: А0206 (10 шт.), А0313 (10 шт.), А0344 (10 шт.), 
А03440А (10 шт.), А0467 (10 шт.), А5442 (10 шт.), 00131 (10 шт.), 00258 (10 шт.), 
00201(10 шт.), А0298 (6 шт.), WA63821A (20 шт.), WA00387A (10 шт.), А0223 (10 
шт.), WA58035A (10 шт.), WA58036A (10 шт.), А0205 (10 шт.), А0299 (10 шт.), 
А0282 (10 шт.), WA22880A (5 шт.), А0287 (6 шт.), А0286 (6 шт.), А0310 (10 шт.), 
А7593, А0353 (12 шт.).
11. Кольцо уплотнительное: WA51187A (10 шт.), WA51188A (10 шт.), А5275 (5 
шт.), А0343 (10 шт.), А00507А, А0468 (10 шт.), А0420 (10 шт.), А5856,
WA39006A, WA39007A, WA39008A, А4069.
12. Контейнеры:
- Контейнер для дезинфекции: 00192, 00264, А0285.
- Контейнер для телескопов: А05951А.
- Лоток треугольный: 00195.
- Поддон для инструментов: WA05954A, WA59382A, WA59383A, WA05991A, 
WA59381A, А05952А, А20910А, WA05995A, WA59380A.
13. Клапан трубки: WA51181L, WA51181S, А4706, 00174, WA58001C,
WA58002C, WA58003C.
14. Кран запорный: А5317, 00324.1, 00102.1, А0327, А2652, А2651, А2655, А2654, 
А2653, А2663.
15. Крышка окуляра: А5097, А5260, А5333, А7593.
16. Линза: WA39024A.
17. Оболочка: А6011, А6014, А6018, А6031, А6041, WA60800C, WA60801C.
18. Набор для очистки и промывания: 00235.
19. Педаль: WA72015A.
20. Подставка для трансанального телескопа: А00180А.
21. Покровное стекло: 03653.
22. Порт ирригационный: WA00395A, WA00396A.
23. Приспособление для крепления тр^нсвШШнрго телескопа: А39506А.
24. Приспособление для очистки с Дартерами: ОЩ90.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ~ Р*У< Хабриев
и социального развития
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25. Проводник: А5556, А2455, WA37031A, WA33040A, WA33028A.
26. Прокладки резиновые: 00187 (6 шт.).
27. Световод: WA03200A, WA03202A, WA03210A, WA03212A.
28. Средства смазочные специальные для обслуживания и ухода: А0273, 00170.
29. Стержень для очистки оболочки: 00138, А0440.
30. Трубки:
- Трубки: А0308, А0434, А5626 (10 шт.), А5628 (10 шт.), WA58911 A, WA58901А 
(10 шт.), А4056 (5 шт.), А5660, WA51186А, 05123, А5490, А02959А, А5553, 
А5610, 00315, А90108А, А90109А, А90110А, А90111А, 03664, А2250, А5854, 
А4047.
- Трубка отсоса/ирригации: А5605, А5663, А5653, WA51111 A, WA51131А,
WA51131L, WA51132A, WA5113 8A, WA51151 A, WA51151L, WA51152А,
WA51153А, А7842, А7841, А7843, А7840, А2249.
- Трубки в наборах: 00314, 00302, 00301, 00303, 00311, 00312, А0350, А7676, 
А0435, А0307.
31. Фильтр: А5921 (10 шт.), А5922 (10 шт.), А5924 (10 шт.), А5623 (10 шт.), 
А5596 (10 шт.).
32. Щетка для очистки: А0221, А0222, 00230, 00231, А0452, А0447, А0449, 
А0441, А0450, А0446, А0444, А0448, А0443, А0445, А0451.
33. Эвакуатор: 03657, А7852.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL
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