
Руководство по эксплуатации 

Аппарат ортопедический на голеностопный сустав АНО-ОБ

Аппарат предназначен для ортезирования пациента всех половозрастных групп 

после односторонних и двусторонних травм опорно-двигательного аппарата различной 

тяжести, страдающими вялыми и спастическими параличами различного ypobiiH 

поражения, а также парезами мышц нижних конечностей.

Описание конструкции:

Аппарат выполнен с односторонним расположением голеностопного модуля. 

Приемная гильза изготавливается из термопластичного материала. Центр вращения 

голеностопного модуля соответствуют механическим осям вращения суставов. Угол 

сгибания и разгибания в голеностопном модуле устанавливается индивидуально с учетом 

диагноза заболевания. Схема сборки аппарата обеспечивает подкосоустойчивость 

пациента, в статике и динамике.

Уход за аппаратом:

Внутреннюю и наружную поверхность гильз аппарата периодически, не реже 

одного раза в неделю, необходимо протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльном 

растворе, а затем вытирают насухо. Не следует хранить аппарат вблизи источника тепла. 

Ежедневно, после пользования аппаратом, необходимо проводить общепринятую 

гигиеническую обработку кожных покровов: обмывание теплым мыльным раствором, 

последующее ополаскивание теплой водой и вытирание насухо.

Гарантийный срок эксплуатации -  шесть месяцев со дня выдачи пациенту готового 

изделия. В течение этого срока, в случае поломки или выхода из строя аппарата, при 

соблюдении условий эксплуатации, предприятие -  изготовитель проводит необходимый 

ремонт или замену аппарата бесплатно.

Г лавный инженер
ФГУП «Воронежское ПрОП» Минздравсоцр М.Г. Лихварь
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