
Руководство по эксплуатации 

Аппарат на всю  ногу с двойн ы м  следом АН8-07

Обеспечение опорно-двигательных функций пораженной нижней конечности при 

врожденных и приобретенных деформациях (укорочение более 8см.) аппарат показан 

пациентам, у которых выработан стереотип пользования им, а также, когда отсутствует 

возможность придать стопе положение максимального эквинуса или имеются обширные 

рубца в области голени и стопы.

О писание конструкции :

Аппарат на всю ногу с двойным следом АН8-07 состоит из гильз на голень и бедро 

изготовленных из кожи шорно-седельной вида К или юфти ГОСТ 1904-87, шин с 

движением или без движения в коленном шарнире, шарнира голеностопного, щиколотки, 

стопы пенополиуретановой, полуколец, элементов крепления.

Уход за ап паратом :

Внутреннюю и наружную поверхность гильз аппарата периодически, не реже 

одного раза в неделю, необходимо протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльном 

растворе, а затем вытирают насухо. Не следует хранить аппарат вблизи источника тепла. 

Ежедневно, после пользования аппаратом, необходимо проводить общепринятую 

гигиеническую обработку кожных покровов; обмывание теплым мыльным раствором, 

последующее ополаскивание теплой водой и вытирание насухо.

Гарантийный срок службы аппарата устанавливается 7 месяцев со дня выдачи 

пользователю готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока, в случае поломки, 

предприятие -  изготовитель производит необходимый ремонт или замену аппарата 

бесплатно.

Главный инженер 
ФГУП «Воронежское ПрОП» Минздравсоцраз, М.Г. Лихварь
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